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A continuacio´n en e´ste documento se presenta el desarrollo paso a paso del sistema para
la medicio´n de eficiencia en ma´quinas ele´ctrica rotativas, mediante el uso de un freno
electrodina´mico por corrientes para´sitas el cual permite someter los motores ele´ctricos a
carga nominal, con una capacidad ma´xima de hasta 200 HP.
Sin embargo, la eficiencia al ser una medicio´n indirecta se requiere la adquisicio´n de
algunas variables como la potencia de entrada y la potencia de salida, por lo tanto,
tambie´n se presenta la teor´ıa necesaria para la comprensio´n de las variables implicadas en
dichas mediciones, y el detalle del Hardware utilizado en cada uno de los casos, as´ı como
su configuracio´n y capacidades.
Tambie´n como parte del proyecto se entra en detalle sobre la aplicacio´n en software
desarrollada en LabVIEW 2012, para la integracio´n de datos referentes a cada uno de los
dispositivos que adquieren las variables del sistema. Y la debida interfaz gra´fica disen˜ada
para la interaccio´n con el operario, con el fin de poder crear informes sobre la calidad del
funcionamiento en cada uno de los equipos sometidos a pruebas.




Below in this document we present the development step by step system for the measure-
ment of efficiency in electrical rotating machines by using an eddy current electrodynamic
brake, which allows submit the electric motors to rated load, with a maximum capacity
of up to 200 HP.
However, the efficiency to be an indirect measure of acquisition, requires the adquisition
of such variables as the input power and output power, thus also presents the theory
required for the understanding of the variables involved in such measurements, and the
details of the hardware used in each cases, its configuration and capabilities.
Also as part of the project will go into detail on the software application developed in
LabVIEW 2012, for the integration of data on each of the devices that acquire the system
variables. And the proper GUI designed for interaction with the operator, in order to
create reports on the quality of performance in each of the tested devices.
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n
En el presente informe se detalla la implementacio´n de un banco de pruebas para ma´quinas
ele´ctricas rotativas, en el cual se podra´ realizar una amplia gama de pruebas de acuerdo
a las necesidades y directrices de la empresa RENAME S.A. (Reconstructora Nacional de
Motores Ele´ctricos) , ya que el sistema presenta caracter´ısticas de muy alta versatilidad.
Entre las pruebas que se podra´n realizar esta´n la caracterizacio´n de motores ele´ctricos
en vac´ıo y a plena carga. Logrando obtener para´metros de entrada como tensiones,
corrientes, potencias, factores de potencias en cada fase, as´ı como los valores totales del
sistema. Mientras que en la seccio´n de salida se podra´ obtener las caracter´ısticas de
velocidad en el eje y la carga a la que se esta sometiendo la ma´quina en tiempo real.
1.1 Problema´tica existente
El proyecto que aqu´ı se describe se desarrollo´ en la empresa fundada en 1970, con la
finalidad de brindar soluciones integrales en el mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo de diferentes equipos como motores ele´ctricos, bombas de agua, generadores
ele´ctricos, entre otros. Donde las reparaciones y reconstrucciones hechas a los motores
ele´ctricos no pasaban por ningu´n proceso de validacio´n de las caracter´ısticas ele´ctricas de
funcionamiento de los mismos, y mucho menos el comportamiento de los mismos a plena
carga.
Por lo que la empresa vio la necesidad de implementar un sistema el cual respalde a la
misma y garantice a sus clientes, las caracter´ısticas de funcionamiento de los motores que
se este´n reparando o en el caso que se desee realizar una certificacio´n de un equipo nuevo
y con ello asegurar el adecuado funcionamiento de los sistemas, aumentando con ello la
credibilidad y la calidad del trabajo de la empresa.
Convirtiendo a la empresa en una pionera en todo el pa´ıs en certificacio´n de calidad en los
equipos a los cuales se les realice algu´n tipo de trabajo. Ya que actualmente u´nicamente
el ICE (Instituto Costarricense de Electricidad) cuenta con un laboratorio completamente
equipado con equipo de muy alta calidad para la certificacio´n de equipos ele´ctricos y entre
1
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ellos las ma´quinas ele´ctricas rotativas.
1.2 Solucio´n seleccionada y importancia
Un factor de suma importancia para realizar las pruebas a las ma´quinas ele´ctricas es poder
someter las mismas a las cargas para las cuales fueron disen˜adas, es decir, que las mismas
sean alimentadas con los valores nominales de funcionamiento. Una vez que se logran
estas circunstancias se debe determinar todas las caracter´ısticas de importancia, ya que
muchos de los dan˜os que se dan es los sistemas son debidos a sobrecargas, desbalances
en las tensiones, transientes, problemas en las redes ele´ctricas, entre otros y esta claro
que nadie desea que sus sistemas de produccio´n fallen, pero por causas ajenas al control
suceden estos problemas. Es en este punto, donde los usuarios solicitan pruebas sobre las
fallas, garant´ıas o inclusive una devolucio´n de dinero por mal servicio.
No obstante, la empresa tiene que estar en la capacidad de determinar las causas de las
fallas y en capacidad de garantizar que los sistemas cuando salen de ella cumplen con
las caracter´ısticas que dicta el fabricante, pero lamentablemente sin poder someter los
sistemas a carga nominal, no puede brindar esta garant´ıa.
Por consiguiente se utilizo´ un freno electrodina´mico por corrientes de Eddy o Foucault ,
para someter carga a los motores ele´ctricos mediante un acople meca´nico al freno. Dicho
freno por su construccio´n permite medir la carga a la cual se esta sometiendo el motor,
as´ı como la velocidad del mismo. Un aspecto muy importante a tomar en cuenta es
la creencia que despue´s de reparar un motor estos disminuyen su eficiencia, lo cual se
demostrara que no siempre es cierto, y depende de la causa que ocasiono dan˜o.
1.3 Objetivos y estructura del documento
1.3.1 Meta
Cabe mencionar que el presente informe resume una primera etapa del proyecto, ya que
como meta se espera tener construido a mediano plazo un banco de pruebas lo ma´s
automatizado posible, de alto rendimiento energe´tico, calidad, precisio´n y exactitud para
la caracterizacio´n de motores ele´ctricos, siendo este de uso propio de la empresa y como
un servicio a la industria. Permitiendo un crecimiento integral en la calidad de productos
ofrecidos.
1.3.2 Objetivo General
Para la primera etapa se pretende disen˜ar un sistema de pruebas para ma´quinas ele´ctricas
con el fin de poder caracterizarlas, y obtener sus caracter´ısticas de funcionamiento en
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vac´ıo, con carga parcial o nominal.
1.3.3 Objetivos espec´ıficos
• Determinar el consumo ele´ctrico y el factor de potencia de ma´quinas ele´ctricas
sometidas a pruebas, garantizando el adecuado funcionamiento de las mismas. Con
un porcentaje de error de consumo ele´ctrico y factor de potencia menor o igual a
2%.
• Caracterizar el funcionamiento de ma´quinas ele´ctricas al someterlas a prueba me-
diante un freno electrodina´mico. Logrando alcanzar al menos un 90% de similitud
con respecto a la carga nominal de operacio´n de las ma´quinas sometidas a prueba.
• Crear un sistema para determinar la eficiencia de ma´quinas ele´ctricas rotativas. Con
un porcentaje de error total en la eficiencia menor al 3%.
Por lo tanto y de acuerdo a las variable necesarias para cumplir los objetivos planteados
se subdividir el proyecto en 4 etapas de control y procesamiento de datos:
• Potencia entrada
• Momento de torsio´n del motor
• Velocidad de giro del rotor
• Control de energ´ıa del freno electrodina´mico
Y para comprender de mejor manera los principios de funcionamiento del sistema en
el siguiente cap´ıtulo se esbozan los fundamentos teo´ricos necesarios para explicar en el
cap´ıtulo 4 la solucio´n realizada.
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Cap´ıtulo 2
Marco teo´rico
En esta seccio´n se pretende dar a conocer los fundamentos necesarios para lograr alcanzar
una coordinada y coherente comprensio´n de las variables y feno´menos f´ısicos en los que
se basa en el presente proyecto.
2.1 Transformacio´n de energ´ıa
La energ´ıa segu´n la real academia espan˜ola [3] se define como la capacidad de realizar
trabajo, y esta se mide en julios [J ] (S´ımbolo E). Y bajo el principio de la conservacio´n
de la energ´ıa, la misma no se puede crear ni destruir, u´nicamente se puede transformar.
Segu´n Wildi [21] la representacio´n de la energ´ıa es muy diversa y se puede representar en






Por medio de dispositivos o ma´quinas apropiadas esta se puede transformar de una a otra,
en nuestro caso mediante el uso de ma´quinas ele´ctricas rotativas se transforma la energ´ıa
ele´ctrica en energ´ıa meca´nica obtenida esta u´ltima a trave´s del eje de dichas ma´quinas.
Desafortunadamente, siempre que se transforma energ´ıa, el rendimiento siempre es menor
a la energ´ıa suministrada a la entrada. Es decir, se tienen pe´rdidas en ambas partes de la
transformacio´n en la entrada se pierde energ´ıa en forma de calor en los devanados, y en
la parte de salida se pierde energ´ıa por friccio´n en rodamientos y debido a la turbulencia
del aire creada por el ventilador de enfriamiento entre otros.
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2.2 Ma´quinas ele´ctricas
Las ma´quinas ele´ctricas son dispositivos que transforman la energ´ıa ele´ctrica en otra, o
modifican sus caracter´ısticas. En ma´quinas ele´ctricas tenemos tres tipos: los generadores
que transforman energ´ıa meca´nica en ele´ctrica, mientras que los motores transforman la
energ´ıa ele´ctrica a meca´nica obtenida en el eje y estos se subdividen en dos grupos, de
corriente continua y corriente alterna, y por u´ltimo los transformadores que u´nicamente
modifican las caracter´ısticas de la energ´ıa ele´ctrica.
Debido a fines del proyecto se trabajaran con ma´quinas asincro´nicas trifa´sicas (MAT ), por
lo tanto, y mediante el trabajo de Chapman [2] podemos ver representado la distribucio´n
de pe´rdidas que se presentan en el proceso de transformacio´n de la energ´ıa en una MAT
mediante la siguiente figura.
Figura 2.1: Distribucio´n de las pe´rdidas en la MAT
Donde:
PPCE : Pe´rdidas en el cobre del estator
Pnu´cleo : Pe´rdidas en el hierro del estator
PPCR : Pe´rdidas en el cobre del rotor
PF+R : Pe´rdidas por friccio´n y rodamientos
2.3 Eficiencia
Ahora que conocemos los factores que afectan el rendimiento de una ma´quina ele´ctrica
rotativa podemos hacer mencio´n de la eficiencia, la cual es una relacio´n porcentual de
la potencia de entrada y la potencia del sistema. Y apoya´ndonos en Wildi [21] tenemos






Psal : Potencia de salida [W]
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Pentr : Potencia de entrada [W]
η : Eficiencia [%]
Es importante que el lector tome en cuenta que la eficiencia de una ma´quina ele´ctrica oscila
entre el 75 y 98 por ciento, segu´n el taman˜o del motor. Y que la potencia de entrada a
tomar en cuenta es la potencia activa, lo´gicamente para que no exista una coincidencia
en las unidades de potencia de entrada y salida; pero la razo´n formal es porque esta es
la potencia real de consumo de la ma´quina ya sea que se transforma en otra energ´ıa o en
forma de calor.
2.4 Potencia de entrada
Como se menciono´ anteriormente para nuestro intere´s la potencia de entrada importante
es la potencia activa o real, la cual segu´n Seener [17] se mide en Watts [W], y esta´ dada
por la siguiente ecuacio´n
Pin = P1 =
√
3VLILcos (ϕ) [W ] (2.2)
Donde:
VL : Tensio´n de l´ınea
IL : Corriente de l´ınea
cos(ϕ) : Factor de potencia
Se debe tener claro que a la entrada del sistema existen otro tipo de potencias como son
la potencia reactiva se representa mediante la siguiente ecuacio´n
Q =
√
3VLILsin (ϕ) [V AR] (2.3)




3VLIL [V A] (2.4)
Para tener una mejor apreciacio´n se muestra la siguiente figura que representa las com-
ponentes vectoriales de la potencia.
Mediante la figura anterior tambie´n se puede apreciar la relacio´n que existe entre P y S,
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Figura 2.2: Triangulo de potencias
2.5 Potencia de Salida
Para el caso de la potencia de salida tratamos con la transformacio´n de energ´ıa por medio
de una ma´quina ele´ctrica rotativa obteniendo energ´ıa meca´nica atra´s del eje. Segu´n Wildi
[21] la potencia meca´nica de un motor depende de su velocidad de rotacio´n y del momento






P : Potencia meca´nica [W ]
τ : Momento de torsio´n o par [Nm]
n : Velocidad de rotacio´n [r/min]
9.55 : Constante de ajuste para unidades (valor exacto = 30/pi)
Otra forma de representar la potencia de salida es como se mostro´ en la figura 2.1 de la
siguiente manera:
Pout = 2pinτ = ωτ (2.7)
Donde:
P : Potencia meca´nica [W ]
τ : Momento de torsio´n o par [Nm]
n : Velocidad de rotacio´n [r/s]
ω : Velocidad angular [rad/s]
2.6 Momento de torsio´n o par
Segu´n Serway [15] el momento de torsio´n o par se produce cuando una fuerza se ejerce
sobre un cuerpo y esta tiende hacerlo girar, a su vez el momento de torsio´n es una cantidad
vectorial por lo cual tiene tanto magnitud como direccio´n. En nuestro caso u´nicamente
2 Marco teo´rico 9
sera´ necesario el uso de la magnitud del momento de torsio´n. El cual es expresado de la
siguiente manera
τ = Frsen (φ) (2.8)
Donde:
r : Es la distancia entre el punto de eje y el punto de aplicacio´n de F
F : Fuerza aplicada que actu´a a un a´ngulo φ respecto a la horizontal.
Figura 2.3: Momento de torsio´n
Para el caso de la aplicacio´n que se desarrollo´ el a´ngulo de accio´n respecto a la horizontal
sera´ de 90◦ o muy semejante a ello con una variacio´n ma´xima de ±2◦ en el valor de φ,
por lo tanto podemos aproximar el valor de sen(φ) ≈ 1. Obteniendo con ello una forma
simplificada de la expresio´n de momento de torsio´n mediante la siguiente ecuacio´n
τ = Fr (2.9)
De igual manera, y para una mayor comprensio´n en la siguiente imagen se muestra un
esquema de la accio´n del momento de torsio´n que se ejerce en el sistema del freno, y a la
vez una distribucio´n de las variables necesarias para la determinacio´n de la potencia de
salida de la ma´quina sometida a prueba.
Figura 2.4: Variables en potencia de salida del freno electrodina´mico
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2.7 Velocidad angular
Es una medida de la velocidad de rotacio´n de un objeto, y esta es la rapidez con la que






ω = 2φf (2.11)
Esta velocidad angular ser´ıa tomada en el eje de las ma´quinas que estar´ıamos probando, y
se debe saber que en una ma´quina ele´ctrica giratoria tenemos dos tipos de velocidades la
velocidad del rotor y la velocidad de giro del campo magne´tico. Resultando de la diferencia
de estas dos un nuevo concepto que en ma´quinas ele´ctricas se llama deslizamiento,
dicha relacio´n entre ambas velocidades tiene un comportamiento lineal, y se expresa de
la siguiente forma




s : Deslizamiento [%]
ns : Velocidad de giro del campo magne´tico
n : Velocidad de rotor
2.8 Curvas de respuestas de la MAT
Cada ma´quina ele´ctrica tiene diferentes curvas caracter´ısticas de respuesta en funcio´n de
las variables que la caracterizan, pero a continuacio´n se presentara´ una representacio´n
de la forma de respuesta que presentan estas en forma general para una MAT, donde
las mismas dependen de su velocidad de giro, la carga y la corriente del sistema. Otro
para´metro de importancia es la eficiencia, la cual ve afectada su respuesta en funcio´n
del factor de potencia como se vara ma´s adelante. La siguiente figura fue obtenida de
Chapman [2], y a la vez se hace una interpretacio´n de las misma, ya que muestra la
respuesta de la velocidad del rotor en funcio´n de la carga, y las regiones de operacio´n de
la MAT.
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Figura 2.5: Curva caracter´ıstica torque – velocidad en una MAT
De la figura anterior se puede resaltar que la MAT se puede sobrecargar hasta el punto
τmax mientras la velocidad disminuye y despue´s alcanzar el punto τmax si la carga sigue
en aumento lo que sucede es una disminucio´n abrupta de la velocidad del rotor hasta que
se logra bloquear el mismo. Y tambie´n en funcio´n de la velocidad de sincronismo la MAT
se puede comportar como motor o generador. Ahora bien, mediante la siguiente figura
tomada de Garc´ıa [5] se ilustra el comportamiento de la MAT en su regio´n de motor; as´ı
como la corriente de arranque y el par resistente hasta el punto de operacio´n nominal de
la MAT.
Figura 2.6: Curva de respuesta par, corriente en funcio´n de la velocidad de una MAT
Como se hab´ıa mencionado anteriormente al sobrecargar las ma´quinas ele´ctricas estas
presentan una disminucio´n en su eficiencia por mu´ltiples factores, y con ello un aumento
en las pe´rdidas del sistema, una representacio´n gra´fica de ellos se muestra en la siguiente
figura.
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Figura 2.7: Curva de eficiencia y pe´rdidas en funcio´n de la potencia de una MAT
A como se menciono´ para el caso de la figura 2.6, la corriente de arranque de un motor
esta´ directamente relacionada con la torsio´n del sistema. Pero detra´s de esto tenemos los
tipos de las jaulas de ardilla del rotor, de los cuales depende la magnitud de torsio´n y la
corriente de arranque. A continuacio´n se presentaran unas figuras tomadas de Chapman
[2] que hacen referencia a estas magnitudes anteriores segu´n la clasificacio´n NEMA.
Figura 2.8: Respuesta de la MAT al variar el tipo de jaula de ardilla del rotor
Y para una mejor ilustracio´n de la forma de los tipos de jaula de ardilla y segu´n su
clasificacio´n NEMA se da en la siguiente figura.
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Figura 2.9: Formas de tipo de jaula de ardilla para diferentes clases segu´n NEMA.
El valor de IA corresponde a la corriente de arranque del motor este valor de corriente
sera´ entre 4 y 8 veces la corriente nominal y esta depende del tipo de rotor y el tipo
de aplicaciones se requiere veamos a continuacio´n caracter´ısticas de corriente y torsio´n
en funcio´n de la velocidad segu´n clasificacio´n NEMA en USA y la IEC en Europa segu´n
Chapman [2].
Disen˜o clase A: Son los motores de disen˜o esta´ndar con un par de arranque que es al
menos el nominal en motores grande y de un 200% o ma´s en motores pequen˜os. Presentan
bajo deslizamiento menor a 5%. Pero el problema es la elevada corriente de arranque que
es alrededor de 500 a 800% de la nominal. Y corresponde a la figura 2.9.a.
Disen˜o clase B: Esta clase produce alrededor del mismo par de arranque que clase A
pero con un 25% menos de corriente, aunque se levemente menos al de clase A por el
incremento de reactancia en el rotor. Correspondiente a la figura 2.9.b.
Disen˜o clase C: Tienen alto par de arranque, corriente de arranque bajas y deslizamiento
bajo (menor de 5%) a plena carga. El par ma´ximo es mayor de los clase A, con un par
de arranque de 250% del nominal. Estos rotores son llamado de doble jaula y se puede
observar en la figura 2.9.c.
Disen˜o clase D: Tienen un par de arranque muy alto (275% o ma´s del par nominal), y
una baja corriente de arranque, pero tienen un alto deslizamiento a plena carga. Inclusive
el par ma´s alto se puede presentar a velocidad cero, debido a la alta resistencia del rotor
y por ello el alto deslizamiento, este tipo de rotor se observa en la figura 2.9.d.
Para concluir con esta seccio´n y segu´n Metalcorte [8] a continuacio´n se muestra una
representacio´n gra´fica de la interrelacio´n de la corriente, velocidad, eficiencia y factor de
potencia en funcio´n de la carga del sistema.
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Figura 2.10: Interrelacio´n de curvas caracter´ısticas de la MAT
Datos importantes de rescatar en la gra´fica anterior son los valores de eficiencia y factor
de potencia a un 100% de carga, donde la eficiencia anda alrededor de un 90% y con un
factor de potencia de aproximadamente 0.93. Cuyos datos se encuentran dentro de los
ma´rgenes permisivos.
2.9 Principio de funcionamiento de freno electrodina´mico
El principio de funcionamiento de nuestro freno se rige bajo varias leyes f´ısicas, ele´ctricas
y meca´nicas, las cuales se tratara´n de explicar de la forma ma´s simple posible. Segu´n
Plonus [11] tendremos reflejado una aplicacio´n muy u´til de la fuerza magne´tica y del
principio de reaccio´n electromagne´tica (ley de Lenz), tambie´n la densidad de corriente J ,
que esta´ relacionado con el campo ele´ctrico inducido E por la ley de ohm. Pero primero
que todo veamos las partes meca´nicas que constituyen el freno.
2.9.1 Partes meca´nicas y funcionales del freno electrodina´mico
En toda ma´quina ele´ctrica desde el ma´s pequen˜o tornillo es de importancia pero aqu´ı
haremos resen˜a en las partes de importancia segu´n nuestros objetivos. Para una mejor
representacio´n en forma gra´fica consultar el anexo B.
• Bobina de estator: Esta es la encargada de generar un campo magne´tico contante
en el sistema, al ser alimentada por medio de una fuente de corriente directa. A la
misma se le realizaron una serie de medidas como su resistencia ele´ctrica la cual nos
dio un valor de 13.6 Ω , y como dato adicional en el manual del freno dice que la
corriente ma´xima de esta´ es de 10A.
• Rotor dentado: Esta seccio´n del freno es la que se tiene que acoplar meca´nicamente
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a los motores que se sometan a prueba, para que estos u´ltimos al transfieran el movi-
miento de giro y el rotor comience a cortar las l´ıneas de campo magne´tico generados
por la bobina y de esta manera se producen corrientes inducidas en los dientes o
polos con un total de 22 en su circunferencia. Es importante tener en cuenta que el
hierro que existe entre las tapas de enfriamiento y el rotor es de 1mm, mientras que
el entrehierro radial con el anillo de cobre es de 4mm, ver anexo B. Ma´s adelante
se estudiara como se generan las corrientes inducidas y su direccio´n.
• Aro de cobre: Esta seccio´n es de suma importancia, ya que el mismo sirve como
espaciador ente ambas tapas laterales del freno, permitiendo con ello poder lograr
el ajuste tan fino que el rotor requiere.
• Tapas de enfriamiento: Estas se encuentran ubicadas a ambos lados del rotor con
una separacio´n de tan solo 1mm con el rotor, internamente por estas tapas circula
algu´n tipo de refrigerante en nuestro caso ser´ıa agua. Esto se debe a que durante
el proceso de frenado la energ´ıa meca´nica del eje es convertida en energ´ıa calo´rica y
esta tiene que ser extra´ıda ra´pidamente del sistema para evitar sobrecalentamientos,
sin embargo en cada una de estas tapas se encuentran un interruptor de tempera-
tura que desactiva el sistema de control en caso de censar una temperatura en el
refrigerante de alrededor de 100 ◦C.
• Brazo de palanca: Este se encuentra ubicado sobre la circunferencia del estator
de manera que se pueda acoplar a la celda de carga que en nuestro cargo vamos a
utilizar para medir la fuerza ejercida por el estator a una distancia de 48 cm del
punto de eje del sistema. Dicho brazo de palanca tiene que tener otro brazo de
palanca diagonalmente opuesto de manera que sirva de contrapeso para el primer
brazo. Evitando con ello que la celda de carga mida valores ajenos a la fuerza ejer-
cida por el estator.
• Disco dentado: Acoplado en el eje al extremo opuesto de donde se conecta
meca´nicamente los motores sometidos a prueba, se encuentra un disco dentado con
60 dientes, cuya profundidad, grosor y a´ngulo de los dientes son espec´ıficos para
operar con un sensor de Hall de la marca Ono sokki de tal manera que se pueda ob-
tener la frecuencia de la sen˜al generada y con ello la velocidad de sistema, necesaria
para el ca´lculo de la potencia de salida.
2.9.2 Ley de Lenz
Para explicar el funcionamiento de nuestro freno tenemos que entender el concepto de la
ley de Lenz, con la ayuda de la siguiente imagen explicaremos la aplicacio´n de dicha ley.
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Figura 2.11: Representacio´n gra´fica de la ley de Lenz
Segu´n Serway [16] y en funcio´n del caso de la figura 2.11 como la barra se esta´ moviendo
hacia la derecha implica que el a´rea del circuito esta´ aumentando y con ello la intensidad
del campo magne´tico que atraviesa a este´, la ley de Lenz dice que en la barra se induce
una fuerza electromotriz y producto de ella en un circuito cerrado una corriente inducida,
donde el sentido de la corriente tiene que ser tal que, el campo magne´tico que esta´ crea
se oponga al cambio del campo magne´tico externo. Por lo tanto, si la barra se desplaza
hacia la derecha se producira´ una corriente en contra de las manecillas del reloj, de tal
manera que el campo magne´tico producto de las corrientes inducidas traten de cancelar el
campo magne´tico original y viceversa. Una forma de corroborar el sentido de la corriente
es por medio de la regla de la mano derecha, la cual nos dice la direccio´n de las l´ıneas de
campo magne´tico en funcio´n de la direccio´n de una corriente determinada. Donde el dedo
pulgar indica la direccio´n de la corriente y los dema´s dedos indican las l´ıneas de campo
magne´tico.
2.9.3 Corrientes de Foucault
Como vimos anteriormente cuando se da una variacio´n de flujo magne´tico en un circuito,
en este´ se inducen una fuerza contraelectromotriz y si el circuito ele´ctrico es cerrado por
consiguiente surgira´n corrientes inducidas tal que el campo que forman se oponen al cam-
bio del campo externo que las crea. Y segu´n Plonus [11] esta´s corrientes existen siempre
y cuando la resistencia del circuito no sea infinita, por lo tanto existira´ una corriente I
asociada a la fuerza contraelectromotriz que dara´ lugar a pe´rdidas I2R, conocidas como
pe´rdidas por corrientes de Foucault, corrientes turbillonarias, corrientes para´sitas y por el
nombre de corrientes de Eddy, del ingle´s Eddy current. Ahora bien, la densidad de estas
corrientes inducidas esta´ relacionada con el campo ele´ctrico inducido E de la ley de ohm,
que viene dada por la siguiente
J = σv×B (2.13)
Donde J tiene sentido y direccio´n de v×B, siendo v la velocidad, B el campo magne´tico
y σ la conductividad del material. Segu´n Tipler [12] dichas corrientes de Foucault son
perjudiciales en ma´quinas ele´ctricas y transformadores, ya que las mismas pueden pro-
ducir pe´rdidas importantes de potencia y es de importancia reducirlas. Esto se logra
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aumentando la resistencia de los posibles caminos que han de seguir las corrientes de Fou-
cault mediante el uso de la´minas aisladas, de esta manera la magnitud de las corrientes
inducidas se vuelve mı´nima. Ahora bien, Tipler tambie´n comenta que no siempre son per-
judiciales estas corrientes, ya que las mismas tienen much´ısimas aplicaciones industriales
y comerciales, un uso comu´n es en la reduccio´n de oscilaciones molestas, como balanzas
meca´nicas muy sensibles. Otro uso seria en taco´metros de veh´ıculos y en sistemas de fre-
nado, como en los vagones de los trenes de alta velocidad y como en nuestro caso donde
aprovechamos el efecto de estas corrientes bajo un campo magne´tico, para producir una
fuerza que nos proporcione un frenado en el sistema. Es por ello que el nu´cleo de nuestro
rotor es de hierro so´lido, para que las corrientes que se induzcan en e´l sean en magnitud
lo ma´s grandes posibles y a la vez lograr una mayor fuerza de frenado.
2.9.4 Fuerza de Lorenz
La fuerza de Lorenz nos explica el efecto que sufre una carga al someterse con movimiento a
un campo ele´ctrico o magne´tico. Segu´n Serway [14] una carga movie´ndose a una velocidad
v en un campo ele´ctrico E y un campo magne´tico B experimenta una fuerza ele´ctrica
qE y una fuerza magne´tica qv×B. La fuerza total llamada fuerza de Lorenz, que actual
sobre la carga es:
F = qE + qv×B (2.14)
La aplicacio´n de la fuerza de Lorenz tiene muchas aplicaciones, para nuestro caso bastara
con explicar el efecto de someter una carga en movimiento a la interaccio´n en un campo
ele´ctrico y uno magne´tico. La siguiente figura nos ayudara a explicar el feno´meno.
Figura 2.12: Interaccio´n de una carga sometida a un campo ele´ctrico y magne´tico.
La figura anterior corresponde a un esquema de un selector de velocidad, el principio es
que la carga por medio de las dos fuerzas que interactu´an sobre ella puedan ser iguales
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2.9.5 Regla de la mano derecha
La regla de la mano derecha es una herramienta muy u´til para poder determinar direc-
ciones de fuerzas producto de dos vectores, y nos permite determinar la direccio´n de las
l´ıneas de campo magne´tico producidas por una corriente en un conductor. Donde nuestro
dedo pulgar indica la direccio´n de la corriente y los dema´s dedos la direccio´n de las l´ıneas
de campo magne´tico a como se muestra a continuacio´n.
Figura 2.13: Determinacio´n de direccio´n de l´ıneas de campo magne´tico
Tambie´n, a como mencionamos anteriormente nos permite determinar la direccio´n de la
fuerza que tendra´ una carga ya sea positiva o negativa, como resultado del producto
vectorial de v × B cuando esta lleva una velocidad y se somete a un campo magne´tico.
Dicha herramienta se ilustra mediante la siguiente figura
Figura 2.14: Determinacio´n de direccio´n del producto vectorial
En la figura anterior se observa la direccio´n que tendr´ıa la fuerza producto del vector v y
el vector B. Donde el dedo ı´ndice indica la direccio´n de la velocidad, mientras que el dedo
medio indica la direccio´n del campo magne´tico. Y el dedo pulgar indicar´ıa directamente
la direccio´n de la fuerza para una carga positiva, mientas que para una carga negativa
ser´ıa en direccio´n contraria a la que nos de el dedo pulgar.
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2.9.6 Interrelacio´n de variables f´ısicas en proceso de frenado del
sistema
Anteriormente resaltamos las partes y la teor´ıa principal detra´s del funcionamiento de
nuestro freno electrodina´mico. Ahora bien mediante la siguiente figura se hace referencia
a los feno´menos que se presentan en la parte funcional del eje dentado de nuestro freno
electrodina´mico, y se explicara´ co´mo se interrelacionan las magnitudes f´ısicas que hacen
posibles el principio de frenado en el sistema.
Figura 2.15: Representacio´n de las variables f´ısicas en el sistema
Haciendo uso de la figura anterior se explica paso a paso el principio de funcionamiento
del sistema.
• Ahora que conocemos las variables que influyen en el mismo, es importante resaltar
y mediante la ecuacio´n 2.13 se afirma que, si existe ausencia de la velocidad [v] o´
el campo magne´tico [B] en el sistema, no se inducira´n corrientes en los dientes del
rotor.
• Las corrientes inducidas en los dientes de rotor son corrientes de remolino o de
Foucault. Pero esta´s tienen que tener un sentido de giro tal que produzcan un
campo magne´tico inducido que vaya en contra del cambio del campo que lo crea.
A como se ilustra en el caso de la figura 2.15, el campo magne´tico inducido tiene
direccio´n contraria al campo original. Respetando con ello la ley de la conservacio´n
de la energ´ıa.
• Por fuerzas de Lorenz las cargas positivas se acumulan en la parte externa de los
dientes con fuerza en direccio´n radial hacia afuera, mientras que las cargas negativas
se acumulan en direccio´n contraria con direccio´n radial hacia adentro a como se
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muestra en la figura anterior. Y a la vez formando de esta manera un campo
ele´ctrico en el cada uno de los dientes del rotor.
• A como se vio en la seccio´n de fuerzas de Lorenz esta tambie´n tiene un aporte
del campo ele´ctrico. De manera tal que el campo ele´ctrico formado en el diente del
rotor aplica una fuerza tal sobre las cargas negativas del interior que cancela la fuerza
magne´tica, ya que la fuerza del campo ele´ctrico ser´ıa en direccio´n radial hacia afuera
en las cargas negativas. Mientras que en las cargas positivas del exterior sucede el
mismo efecto, el campo ele´ctrico produce una fuerza sobre las cargas positivas en la
direccio´n contraria a las fuerzas producto del campo magne´tico, produciendo una
cancelacio´n de fuerzas en las mismas.
• Ahora bien, los campos magne´ticos son los que nos producira´n el efecto de frenado
ya que estos tienen direccio´n contraria, por lo cual tendr´ıan la misma polaridad ya
sea norte-norte y sur-sur. Creando una repulsio´n entre el estator y el rotor, y la
ley de la fuerza magne´tica dice que “polos magne´ticos iguales se repelen y polos
magne´ticos diferentes se atraen”.
• Por u´ltimo la fuerza que se induce en el estator, medida a una distancia de 48 cm
del eje de rotacio´n, y con el producto de fuerza – distancia obtenemos el momento
de torsio´n del sistema.
• Tambie´n se explico´ anteriormente el problema de calentamiento producido por las
corrientes de Foucault, por lo que es imprescindible el uso del refrigerante para la
puesta en marcha del sistema.
2.10 Hardware utilizado
A falta del sistema de control original del freno electrodina´mico se procedio´ a la compra
de una serie de equipos necesarios para poder determinar en forma conjunta la eficiencia
de las ma´quinas ele´ctricas sometidas a prueba. A continuacio´n se explica la funcio´n de
cada componente adquirido para el desarrollo del proyecto
2.10.1 Mo´dulo Acuvim-DL
Como parte de las mediciones que se tienen que realizar en el banco de pruebas esta´n
las caracter´ısticas de potencia de entrada. Para ello se adquirio´ este mo´dulo que per-
mite obtener mu´ltiples variables ele´ctricas, con la ventaja que cuenta con un puerto de
comunicacio´n RS − 485 permitiendo el env´ıo de datos al computador por medio de un
protocolo de comunicacio´n Modbus RTU. La informacio´n relevante al protocolo de comu-
nicacio´n, forma de direccionamiento, configuracio´n que se puede ver con ma´s detalle en
los manuales te´cnicos del fabricante [10].
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Protocolo Modbus
El modo de transmision define la estructura de datos dentro de un marco y las reglas que
se utilizan para transmitir los datos. La configuracio´n del modo Modbus RTU se define
en la siguiente tabla.
Sistema de codificacio´n 8 bits binario




Bit de parada 1 o 2
Comprobacio´n errores verificacio´n CRC
Tabla 2.1: Configuracio´n de Protocolo Modbus RTU
Por otra parte tenemos la estructura del formato de datos representado en la siguiente
tabla.
Direccio´n Funcio´n Datos Verificacio´n
8-bits 8-bits N×8-bits 16-bits
Tabla 2.2: Estructura del formato de datos
La comunicacio´n por Modbus es una comunicacio´n de un solo Maestro con mu´ltiples
esclavos donde el campo de direccio´n de la estructura del mensaje contiene 8 bits y en
estos se representan las direcciones validas para los dispositivos esclavos, que tienen un
rango de 0− 247 decimal.
Mientras que el campo de funcio´n contiene el co´digo de funcio´n por ejecutar y los co´digos
validos esta´n en el rango de 1− 255 decimal.
Mientas en campo de datos contiene N grupos de dos d´ıgitos hexadecimales que represen-
tan la informacio´n enviada por el esclavo despue´s de una solicitud.
Y en el campo de verificacio´n de errores en cada mensaje se incluye esta informacio´n
basado en el me´todo de verificacio´n de redundancia c´ıclica (CRC) del ingles Cyclical
redundancy Check.
Es de suma importancia conocer la direccio´n de los registros donde se encuentran los
datos de las mediciones realizadas por el dispositivo, para poder accesar a estos y lograr
procesar los mismos de acuerdo a las necesidades del proyecto.
En la siguiente tabla se muestra las direcciones de los registros con sus respectivas variables
f´ısicas de medicio´n.





130H Frecuencia F 4500 ∼ 6500 palabra R
131H Tensio´n Fase V1 0 ∼ 65535 palabra R
132H Tensio´n Fase V2 0 ∼ 65535 palabra R
133H Tensio´n Fase V3 0 ∼ 65535 palabra R
134H Tensio´n Linea V12 0 ∼ 65535 palabra R
135H Tensio´n Linea V23 0 ∼ 65535 palabra R
136H Tensio´n Linea V31 0 ∼ 65535 palabra R
137H Corriente Fase (Linea) a I1 0 ∼ 65535 palabra R
138H Corriente Fase (Linea) a I2 0 ∼ 65535 palabra R
139H Corriente Fase (Linea) a I3 0 ∼ 65535 palabra R
13AH Corriente Linea Neutral In 0 ∼ 65535 palabra R
13BH Potencia de fase Pa −32768 ∼ 32767 entero R
13CH Potencia de Fase Pb −32768 ∼ 32767 entero R
13DH Potencia de Fase Pc −32768 ∼ 32767 entero R
13EH Potencia del sistema Psum −32768 ∼ 32767 entero R
13FH Potencia reactiva de fase Qa −32768 ∼ 32767 entero R
140H Potencia reactiva de fase Qb −32768 ∼ 32767 entero R
141H Potencia reactiva de fase Qc −32768 ∼ 32767 entero R
142H Potencia reactiva del sistema Qsum −32768 ∼ 32767 entero R
143H Potencia aparente del sistema Ssum 0 ∼ 65535 palabra R
144H Factor de potencia de fase PFa 1000 ∼ 1000 entero R
145H Factor de potencia de fase PFb −1000 ∼ 1000 entero R
146H Factor de potencia de fase PFc −1000 ∼ 1000 entero R
147H Factor de potencia del sistema −1000 ∼ 1000 entero R
148H Factor de desbalance de tensio´n 0 ∼ 1000 palabra R
149H Factor de desbalance de corriente 0 ∼ 1000 palabra R
14AH Carga natural RT (LupslopeCupslopeR) 76upslope67upslope82 palabra R
14BH Potencia aparente de fase Sa −32768 ∼ 32767 entero R
14CH Potencia aparente de fase Sb −32768 ∼ 32767 entero R
14DH Potencia aparente de fase Sc −32768 ∼ 32767 entero R
14EH Reservado
14FH Demanda potencia aparente SDem −32768 ∼ 32767 entero R
150H Demanda potencia PDem −32768 ∼ 32767 entero R
151H Demanda potencia reactiva QDem −32768 ∼ 32767 entero R
152H Demanda corriente de fase A 0 ∼ 65535 palabra R
153H Demanda corriente de fase B 0 ∼ 65535 palabra R
154H Demanda corriente de fase C 0 ∼ 65535 palabra R
155H Reservado
Tabla 2.3: Direccio´n de los registros de medicio´n
Ahora bien la relacio´n que existe entre entres los valores nume´ricos de los registros del
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Acuvim-DL y las variables f´ısicas se muestra en la siguiente tabla donde Rx representa
el valor nume´rico del registro, PT1 y PT2 son las relaciones de transformacio´n de ten-
sio´n primaria y secundaria respectivamente, mientras CT1 y CT2 son las relaciones del
transductor de corriente primaria y secundaria respectivamente.
Para´metro Relacio´n Unidades
Tensio´n V1, V2, V3, V12, V23, V13 U = Rx × (PT1upslopePT2)upslope10 Volt(V )
Corriente I1, I2, I3, In I = Rx × (CT1upslopeCT2)upslope1000 Amp (A)
Potencia Pa, Pb, Pc, Psum P = Rx × (PT1upslopePT2)× (CT1upslopeCT2) Watt(W )
Potencia Reactiva Qa, Qb, Qc, Qsum Q = Rx × (PT1upslopePT2)× (CT1upslopeCT2) var
Potencia Aparente Sa, Sb, Sc, Ssum Q = Rx × (PT1upslopePT2)× (CT1upslopeCT2) VA
Factor de potencia
PF = Rxupslope1000 NA
PFa, PFb, PFc, PFsum
Frecuencia F = Rxupslope100 Hz
Carga natural (RupslopeLupslopeC) 76upslope67upslope82 NA
Factor desbalance Tensio´n o Corriente
Desbal = (Rxupslope1000)× 100% NA
UDesbal, IDesbal
Tabla 2.4: Relacio´n de transformacio´n de registros
2.10.2 Celda de carga
Segu´n Can˜averal [1] la celda de carga es un instrumento electrome´canico, basado en la
deformacio´n meca´nica que hace variar el valor de una resistencia interna en el dispositivo.
Esta resistencia recibe el nombre de galga extensiome´trica y se encuentra junto con otras
resistencias o galgas, formando un puente Wheastone. El cual es alimentado con una
tensio´n de corriente directa entre dos de sus terminales, obteniendo en los otros dos
terminales en forma diferencial una tensio´n variable en el orden de milivoltios en forma
lineal con la carga y la tensio´n de alimentacio´n. Dichas celdas de cargas son fabricadas de
acuerdo a la aplicacio´n ya que estas van desde aplicaciones me´dicas hasta aplicaciones de
industria pesada. Estos dispositivos son comu´nmente utilizados para medir peso, pero su
aplicacio´n real es medir fuerza de tensio´n o compresio´n, y en nuestro caso la utilizaremos
para medir la potencia de salida de las ma´quinas electricas.
Galga extensiome´trica
Segu´n Sosa [19] este es un dispositivo de medicio´n universal que se utiliza para la medicio´n
electro´nica de diversas magnitudes meca´nicas como pueden ser la presio´n, carga, torsio´n,
deformacio´n, posicio´n, etc. Se entiende por strain o esfuerzo a la cantidad de deformacio´n
de un cuerpo debida a la fuerza aplicada sobre e´l. El para´metro que mide la galga puede ser
positivo (tensio´n) o negativo (compresio´n). Y para medir esfuerzo se utilizan comunmente
una galga extensiome´trica, la cual esta formada de un cable muy fino o papel aluminio
colocado en forma de grilla como se muestra en la siguiente figura.
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Figura 2.16: Galga extensiome´trica meta´lica
Estas galgas tienen valores nominales de entre 30 Ω – 3000 Ω, con 120, 350 y 1000 Ω los
valores ma´s comunes. Y es de tener en cuenta que la variacio´n de resistencia de estos dis-
positivos es muy pequen˜o alrededor de 0.1 % es decir para una galga de 120 Ω, la variacio´n
sera´ de apenas 0.12 Ω. Por ello es que dependiendo de la aplicacio´n se utiliza arreglos de
esta´s en puentes de Wheatstone para una mayor variacio´n de tensio´n y compensacio´n de
temperatura.
Puente Wheatstone
Para la utilizacio´n de galgas extensiome´tricas por lo general siempre se utilizan en confi-
guracio´n de puente con excitacio´n externa. En general el puente de Wheatstone consiste
en cuatro brazos resistivos con una excitacio´n de tensio´n, VEX , que se aplica a trave´s del









Figura 2.17: Configuracio´n ba´sica del puente de Wheatstone
Y se dice que el puente de Wheatstone esta balanceado cuando la tensio´n de salida Vo = 0,




, por lo tanto al colocar una galga extensiome´trica en cualquier
posicio´n de las resistencias anteriores producira´ una desbalance del sistema y con ello una
salida de tensio´n proporcional al esfuerzo de la galga. Estas misma son susceptibles a la
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temperatura, pero este problema se soluciona usando una configuracio´n de medio puente,
es decir con dos galgas, o de puente completo con cuatro galgas a como se muestra en la
siguiente figura
Figura 2.18: Compensacio´n en puente Wheatstone.
a) Configuracio´n de medio puente b) Configuracio´n de puente completo
2.10.3 Microcontrolador
En este caso utilizaremos el PIC18F4550 cuyo fabricante es microchip [9] y el mismo nos
proporciona las hojas de dados y la informacio´n pertinente al dispositivo. Este pic nos
permitira´ una comunicacio´n USB con la computadora, atencio´n de interrupciones exter-
nas, mediciones de valores analo´gicos y tambie´n es capas del control de salidas digitales.
E´ste lo utilizaremos para determinar la u´ltima variable necesaria para la medicio´n de
eficiencia en nuestro sistema que ser´ıa la velocidad de giro del motor sometido a prueba.
Para crear el co´digo de ejecucio´n del pic se utilizara el software de programacio´n CCS el
cual esta basado en un lenguaje de programacio´n en C.
2.10.4 OC2-100
Este elemento forma parte de los elementos de control del sistema, ya que esta tarjeta es
la encargada de suplir la tensio´n de corriente directa necesaria para la alimentacio´n de
la bobina del freno electrodina´mico. Como caracter´ısticas generales esta permite suplir
tensiones entre 0 − 90V DC con una corriente ma´xima de salida de 8A. Para mayor
informacio´n consultar hoja de datos del fabricante [13].
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Figura 2.19: Tarjeta de control de tensio´n para bobina de freno electrodina´mico
2.10.5 Computador
En nuestro caso se utiliza un computador de uso comu´n, donde procesaremos los datos
de los tres dispositivos ya antes mencionados. Sin embargo y a pesar de que el mo´dulo
Acuvim-DL y la celda de carga cuentan cada uno con un software espec´ıfico, esto no
nos sirve de nada, ya que cada uno de los datos por separado no proporcionan mayor
informacio´n de acuerdo a nuestro objetivo que es lograr medir eficiencia.
Por lo tanto para lograr integrar todos los datos se decidio´ utilizar LabVIEW 2012 por la
disponibilidad del mismo el cual es un software de programacio´n gra´fico, de la firma Na-
tional Instruments [6]; que por su versatilidad, herramientas y fa´cil uso, permite mejorar
y reducir los tiempos en el desarrollo de aplicaciones.
Cap´ıtulo 3
Antecedentes
3.1 Me´todo de pruebas en ma´quinas ele´ctricas
El presente proyecto nace de la necesidad que presenta la empresa cuando se tienen que
hacer pruebas de funcionamiento a los motores ele´ctricos con los que trabajan diariamen-
te. En RENAME S.A se trabaja con equipo de alta calidad y personal muy calificado,
los cuales reparan, reconstruyen y pruebas motores ele´ctricos monofa´sicos, trifa´sicos, de
corriente directa e inclusive todo tipo de compresores. Antes de salir el motor de la em-
presa como directriz interna se prueba el motor despue´s del proceso al que fue sometido,
para verificar el adecuado funcionamiento del mismo. Pero dicha prueba se realizaba
en vac´ıo (sin carga en el eje), lo cual limita la medicio´n de las caracter´ısticas reales de
funcionamiento de la ma´quina.
Sin embargo, muchas veces se ven en la obligacio´n de realizar las pruebas en motores a
plena carga teniendo que frenar el eje con dos reglas de madera mediante friccio´n, lo cual
lleva a muchas limitantes en cuanto a constancia de la carga y tiempo de prueba. Una
forma de solucionar este problema es mediante un tipo de freno, la empresa se encargo´ de
buscar un sistema el cual fuera funcional para la tarea que se necesitaba realizar, y una
vez el sistema se encuentre en marcha aprovechar las mu´ltiples pruebas que se podr´ıan
desarrollar a las ma´quinas ele´ctricas para montar un pequen˜o laboratorio de pruebas y
medicio´n.
3.2 Condiciones y origen del freno electrodina´mico
proporcionado
El sistema que se proporciono´ para el proyecto fue un freno electrodina´mico de la marca
BORGHI & SAVERI, cuyo principio de funcionamiento es por corrientes para´sitas o
corrientes de Foucault de tipo SE, el mismo formaba parte de los activos del ITCR. No
obstante, despue´s que el equipo no cumplio´ con el objetivo por el cual fue adquirido se
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desechado despue´s de muchos an˜os de estar quitando campo en las bodegas, elimina´ndolo
del control de activos. Por un largo periodo el sistema en su totalidad estuvo llevando
agua y sol, despue´s fue rescatado por el profesor Arnoldo Rojos Coto del ITCR. Sin
embargo, cuando procedimos a la ubicacio´n del freno, fue una sorpresa ver las condiciones
de abandono del mismo, las cuales se muestran en las figuras [2.1,2.2].
Figura 3.1: Estado de abandono de freno electrodina´mico parte frontal
Figura 3.2: Estado de abandono de freno electrodina´mico parte lateral
Posteriormente se traslado´ la ma´quina a las instalaciones de RENAME en La Lima,
Cartago, con el fin de realizar pruebas y mantenimiento al equipo.
3.3 Proceso de restauracio´n del freno electrodina´mico
A continuacio´n se enumeran las tareas que se realizaron durante el proceso de restauracio´n
del sistema.
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1. Primeramente se procedio´ a buscar informacio´n sobre el sistema consiguiendo unos
manuales que se encontraban en italiano, correspondiente a la nacionalidad de la
ma´quina, donde explican el principio de funcionamiento y los diagramas de control,
a estos u´ltimos f´ısicamente les faltaban componentes y ya ten´ıan reparaciones en
las tarjetas, por lo cual se tomo´ la decisio´n de desechar por completo los equipos
de control y medicio´n. Un factor que llevo´ a esta decisio´n fue la apreciacio´n de
corrosio´n y deterioro de los componentes debido a las condiciones de abandono
antes planteadas.
2. Parte esencial del freno es el giro del mismo tanto rotor como estator, gran alegr´ıa
fue saber que el sistema giraba sin mayor esfuerzo, evidenciando con ello el buen
estado aparente de los roles.
3. El siguiente paso fue buscar los componentes principales para realizar las medidas
de potencia de salida, es decir, el medidor de frecuencia y la celda de carga. Para
el primer componente del sistema previamente mencionado se tiene un detector de
rotacio´n magnetoele´ctrico de la marca Ono Sokki, donde se necesito´ de un oscilos-
copio para detectar si el dispositivo funcionaba correctamente ya que al girar una
rueda dentada frente al mismo se produce una onda de salida cuya frecuencia es
proporcional a la velocidad de rotacio´n. Y en el caso del segundo componente,(en
este caso) la celda de carga, cuya ubicacio´n era en uno de los brazos del estator, se
nos comento´ que fue dan˜ada y que la misma estaba u´nicamente como muestra.
4. Por u´ltimo y quiza´s lo ma´s importante era probar la bobina de corriente directa
ubicada en el estator, la misma se debe encargar de generar el campo magne´tico
necesario para producir el efecto de frenado. Cuando se fueron destapando los
terminales de conexio´n y el cable de alimentacio´n que se dirige al interior de la
bobina estos se arrancaban podridos debido a la corrosio´n, por lo cual se tomo´
la decisio´n de abrir por completo el sistema para realizar una nueva conexio´n de
alimentacio´n a la bobina lo ma´s cercano que se pudiera a las pegas del alambrado
de cobre, es decir, lo ma´s cerca posible sin tener que quitar la proteccio´n de barniz
en el que se encuentra la bobina.
5. Tambie´n como parte del sistema tiene que existir un sistema de enfriamiento para
drenar la energ´ıa en forma de calor que se genera debido a las corrientes de Foucault.
En el estator a ambos lados del mismo se tiene una entrada de agua en la parte
inferior y una salida en la parte superior, con el fin de que exista un flujo continuo de
refrigerante mientras el sistema este´ en funcionamiento, dicho flujo tiene que estar
dado a trave´s de bombas de agua, y en este caso las bombas de agua no exist´ıan y los
dos acoples de las salidas de agua se tuvieron que fabricar en el taller de meca´nica
de precisio´n de la empresa por la inexistencia de estas.
6. Este sistema tambie´n cuenta con accesorios para la proteccio´n del mismo. Por ejem-
plo, cuenta con un interruptor de temperatura en cada una de las tapas del estator
para controlar la temperatura del refrigerante, dichos interruptores al censar una
temperatura de alrededor de 100 ◦C hacen el cambio de NC (Normally Close) a NO
(Normally Open), interrumpiendo de esta forma el paso de corriente al sistema de
control deteniendo el proceso. Tambie´n cuenta con un presostato de agua el cual
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censa si existe agua fluyendo en el sistema y funciona de la siguiente manera, al
censar la presio´n de agua cambia su estado de NO a NC permitiendo el paso de
corriente en el sistema de control. Ambos dispositivos fueron probados indepen-
dientemente, los primeros calentando agua y con la ayuda de un termo´metro se
comprobo´ el cambio en los terminales de salida, en el caso del presostato este se le
conecto una entrada de agua verificando el cambio en los terminales de conexio´n.
7. Cabe resaltar que el proceso de reconstruccio´n y mantenimiento del sistema lo realice´
personalmente con ayuda de los compan˜eros de la empresa, ya que estos no iban a
tener tiempo para realizar esta tarea que era ajena a sus funciones. En el mismo
proceso de restauracio´n se quitaron las tapas del estator, los brazos donde va la celda
de carga y el contrapeso de la misma, los roles fueron limpiados y engrasados, y se
le dio una limpieza general a la base del sistema y cada parte del mismo, aplicando
una capa de premier y una capa de pintura automotriz para mejorar la este´tica y
proteccio´n del sistema.
El armar el sistema fue bastante laborioso, debido a inconvenientes del proceso
sufr´ı un accidente donde me maje dos dedos de la mano izquierda sufriendo una
fisura en una de los huesos del dedo, y rompimiento de tejido en donde me tuvieron
que suturar produciendo una incapacidad por 22 d´ıas. En consecuencia a esto y a
pesar de que todas las partes estaban bien almacenadas el armado del sistema en su
totalidad fue un rompecabezas pero al final se logro´ de manera excelente, pero claro
esta´ que hizo falta un respaldo mediante fotograf´ıas de la posicio´n de las partes. Y
la primera vez que se armo´ el sistema no se le pudo dar el ajuste al rotor ya que
este es de apenas de 1mm, por lo cual se procedio´ a desarmarlo, estudiar co´mo dar
el ajuste y por u´ltimo realizar el montaje de la forma correcta. Para ma´s detalle del
proceso de restauracio´n del equipo consultar el Anexo A, donde se muestran una
serie de figuras que ilustran el proceso de reconstruccio´n del sistema y las partes
internas del sistema.
Cap´ıtulo 4
Implementacio´n del banco de
pruebas ma´quinas ele´ctricas
En la presente seccio´n se muestra como se abordo´ el problema y los disen˜os hechos para
alcanzar los resultados esperados de acuerdo a los objetivos planteados. Siendo as´ı a
continuacio´n se muestra un diagrama de bloques que representa el conjunto del banco de
pruebas.
Figura 4.1: Diagrama general del sistema
4.1 Variables de entrada
En esta seccio´n como se menciono´ en el marco teo´rico lo que se necesita conocer es la
potencia de entrada, pero al tratarse de sistemas trifa´sicos necesitamos los valores de
tensio´n, corriente, y factor de potencia de cada una de las fases. Y es importante que la
fuente de alimentacio´n de los motores, sea lo ma´s sime´tricamente posible para reducir la
influencia del desbalance en las l´ıneas (amplitudes de las fases).
Por otro lado para reducir los porcentajes de error y evitar el desarrollo de un sistema
que realice esta´s mediciones, donde ser´ıa necesario el uso de transductores de tensio´n y
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corriente, agregando a esto la frecuencia de muestreo necesaria para poder determinar el
factor de potencia en cada una de las fases, lo cual implicar´ıa con ello un excesivo costo
en los transductores y el equipo de muestro, sin tomar en cuenta el tiempo de desarrollo.
Por ello se decidio´ la compra del mo´dulo Acuvim-DL, el cual es un sistema compacto que
internamente es capaz de realizar estas mediciones y algunas otras, las cuales se sen˜alan
en el marco teo´rico mediante la tabla 2.3. En cuanto a la exactitud y precisio´n de las
mediciones, para nuestra primer etapa del proyecto nos da una muy buena referencia de
las mediciones, ya que el sistema utiliza 16 bits de exactitud en las mediciones, con una
resolucio´n de uno o dos valores decimales dependiendo de las mediciones.
Ahora bien el sistema del Acuvim-DL permite diferentes tipos de conexio´n ya sea midiendo
sistemas monofa´sicos a una o dos l´ıneas, o para nuestro caso sistemas trifa´sicos a dos
l´ıneas si el sistema es balanceado o a tres l´ıneas, siendo esta u´ltima configuracio´n la que
seleccionamos ya que nuestra fuente de energ´ıa ele´ctrica es directamente la provista por
la JASEC, cuyas lineas tienen un alto grado de desbalance. El diagrama de cableado de
la seccio´n de potencia se muestra a continuacio´n mediante la siguiente figura.
Figura 4.2: Diagrama conexio´n Acuvim-DL
Mientras que la seccio´n de alimentacio´n y el puerto de comunicacio´n se muestra a conti-
nuacio´n.
Figura 4.3: Diagrama conexio´n alimentacio´n y datos del Acuvim-DL
De las figura anterior [4.2,4.3] podemos resaltar puntos importantes, que fueron decisivos
en la eleccio´n de este dispositivo.
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• Conexio´n directa para medir tensio´n: Como se ve en la figura las l´ıneas de ten-
sio´n se conectan directamente al dispositivo a trave´s de unos fusibles de proteccio´n,
esto es importante ya que los motores que se estara´n probando operan a tensiones de
480VAC trifa´sico ma´ximo, y el mo´dulo Acuvim-DL permite un ma´ximo en tensio´n
de entrada de 400VLN/690VLL trifa´sico; en caso contrario si fuese mayor la tensio´n
de operacio´n del sistema se necesitar´ıa el uso de trasformadores de potencial (PT
del ingle´s Potential Transformer), pero este no es nuestro caso.
• Medicio´n de corriente: Para poder medir la corriente de las l´ıneas a como
se muestra en la figura 4.2 es necesario el uso de transformadores de corriente
(CT del ingle´s Current Transformers). Con la ventaja que estos transformadores
comu´nmente tienen como salida esta´ndar 5A, sin embargo el mo´dulo Acuvim-DL
permite la conexio´n de CT con salida de 1A. Mientras que el valor de CT en el pri-
mario depende del valor que se desee en la aplicacio´n en nuestro caso se adquirieron
CT de 100:5, , aunque existen en una amplia variedad 50:5, 400:5, entre otros.
• Alimentacio´n del mo´dulo: Esta conexio´n se facilita en gran medida ya que la
entrada de alimentacio´n tiene un rango de 100 415Vac, 50/60Hz, a como se muestra
en la figura 4.3, permitiendo la alimentacio´n directamente desde una de las lineas
de potencia, sin la necesidad de un transformador de instrumentacio´n.
• Comunicacio´n PC: A pesar de que existen otros instrumento similares a e´ste,
el mismo cuenta con la ventaja de permitir el envio´ de datos a trave´s del puerto
de comunicacio´n RS-485, permitie´ndonos unificar los datos de e´ste con las dema´s
variable que se necesiten obtener.
Sin embargo, un inconveniente con el puerto de comunicacio´n RS-485 es la disponibilidad
de e´ste en las computadoras actuales, las cuales tienen en su gran mayor´ıa u´nicamente
puertos USB, y a lo mucho un puerto serial RS-232. Por este motivo fue necesario adquirir
un convertidor de RS-485 a USB, el cual se muestra a continuacio´n.
Figura 4.4: Convertidor RS-485 a USB
Una vez adquirido el convertidor se realizo´ la conexio´n, y se hicieron pruebas de funcio-
namiento con el inconveniente de que no se lograba la comunicacio´n con la PC, a pesar
que en el display del Acuvim-DL se pod´ıan observar todas las mediciones realizadas. El
motivo del problema era la conexio´n entre el mo´dulo Acuvim-DL y el convertidor RS-485
a USB, ya que en ambos componentes esta´n marcadas las sen˜ales A y B, por lo que se
realizo´ la conexio´n A-A y B-B respectivamente, sin embargo y despue´s de realizar unas
pruebas se comprobo´ que la rotulacio´n estaba mal hecha; de manera que la conexio´n se hi-
34 4.1 Variables de entrada
zo A-B y B-A respectivamente a como se muestra en la figura 4.5, despue´s de este cambio
la comunicacio´n entre la PC y el mo´dulo Acuvim-DL se dio en perfectas condiciones. To-
mando en cuenta que primero instalo´ el controlador del convertidor, y en posteriormente
se hicieron pruebas con el software propietario del dispositivo.
Figura 4.5: Comunicacio´n entre convertidor RS-485 y Acuvim-DL
Una vez realizadas las pruebas de funcionalidad, se procedio´ al desarrollo del software en
LabVIEW, y mediante la siguiente imagen se muestra el desarrollo hecho para la seccio´n
de adquisicio´n de datos del mo´dulo Acuvim, la cual se divide en 4 partes.
• Inicializacio´n de puerto
• Lectura de registros
• Procesamiento de datos
• Cierre de puerto
Figura 4.6: Programacio´n en LabView del mo´dulo Acuvim
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La ventaja del uso de LabVIEW es su amplia versatilidad y uso de librer´ıas, y en este caso
se descargo´ la librer´ıa de NI Modbus la cual permite una simple comunicacio´n y manejo
del protocolo. Ahora bien, con la ayuda de la figura anterior 4.6 podemos observar que
en la seccio´n de inicializacio´n se selecciona el modo RTU con el cual es compatible el
Acuvim, ya que el protocolo ModBUS permite a la vez la comunicacio´n en modo ASCII.
De igual manera se selecciona un Baud Rate de 9600, aunque tambie´n es posible utilizar
las velocidades de 1200, 2400, 4800, 19200 y 38400. Tambie´n es importante conocer que no
se utiliza paridad, ni control de flujo, ya que el modelo Acuvim-DL no tiene incorporada
esta funcionalidad.
Mientras tanto en la seccio´n de lectura de registros se utiliza el bloque de la librer´ıa
”WR”, con la funcio´n ”Read Holding Registers”, la cual es una funcio´n establecida en
el protocolo, al igual que las funciones ”Read Coils, Read Discrete Inputs, Read Input
Registers, Write Single Coin, Write Single Registers, entre otras”. Pero en nuestro caso
la funcio´n Read Holding Registers cuyo co´digo de funcio´n es 03, nos permite la lectura
simultanea de una cantidad N de registros, a partir de una direccio´n inicial dada. Ahora
bien, gracias al manual del fabricante sabemos que la direccio´n de inicio de las variables
medidas se encuentra en la posicio´n de memoria 130H lo cual se puede verificar en la
tabla 2.3, y se hace una lectura de 30 registros, ya que hasta e´ste u´ltimo registro es que se
encuentran los datos de importancia para nuestro proyecto. Como parte de los datos al
bloque ”WR” se le debe dar la direccio´n del dispositivo al que se va a realizar la lectura,
ya que aunque solo tenemos un dispositivo conectado al mismo puerto, se podr´ıan tener
conectados inclusive un ma´ximo de 248 dispositivos.
En la seccio´n de procesamiento de datos, tenemos subVIs
Figura 4.7: Representacio´n gra´fica de un SubVI
Estos bloques llamados subVI son una funcio´n de LabVIEW para reutilizar co´digo y obte-
ner una programacio´n ordenada, los cuales, dentro de los mismos se encuentran albergados
secciones de co´digo fuente. En la seccio´n de procesamiento se utilizo´ para reutilizar el
siguiente co´digo.
Figura 4.8: Contenido de subVI 1
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Esta seccio´n de co´digo se utiliza para convertir el valor nume´rico que entrega el Acuvim en
el valor de la magnitud f´ısica correspondiente al registro que se este accediendo mediante
el index, cuyo index corresponde a la posicio´n del arreglo que se leyo´ con la ayuda de
la funcio´n Read Holding Registers. Mientras que el valor de la casilla x de la figura
4.8 corresponde al valor nume´rico por el que tenemos que dividir el dato que entrega en
Acuvim de acuerdo a la relacio´n que se obtiene segu´n los para´metros de cada registro
representados en la tabla 2.4, cuyas variables seria las relaciones de los transductores de
corriente CTs y las relaciones de las transformaciones de potencial PT.
Ahora, si se observa con cuidado la figura 4.6 se puede distinguir que existen dos canales de
flujo de datos de salida, esto debido al formato de los registros ya que algunos son de tipo
”entero” y los otros de tipo ”palabra”, es decir, valor representados en 16 bits con signo y
sin signo respectivamente. Por u´ltimo, se debe de cerrar el puerto de comunicacio´n para
poder realizar nuevamente el proceso y con ello una nueva lectura de datos provenientes
del modulo Acuvim.
Sin embargo, el usuario final del sistema tiene que tener un fa´cil acceso y una forma
co´moda de leer los datos durante las pruebas realizadas. Por ello es que se realizo´ la
siguiente interfaz gra´fica con las mismas herramientas de LabVIEW, para que se puedan
visualizar en tiempo real las variables necesarias e importantes para el desarrollo del
sistema.
Figura 4.9: Interfaz gra´fica para variables de entrada
4.2 Momento de torsio´n
Tal como se explico´ en el marco teo´rico, el momento de torsio´n es la fuerza que se ejerce
en un punto a una distancia ”r” del punto de rotacio´n. Para la aplicacio´n del banco
de pruebas de ma´quinas ele´ctricas se utiliza una celda de carga de la marca Interface
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Force [4], con una capacidad ma´xima de 5000 Newton y un acondicionador de sen˜al de
la misma firma, el cual se encarga de convertir la sen˜al analo´gica proveniente del puente
de Wheatstone en una sen˜al digital, a parte del envio´ del valor medido por medio de un
puerto USB a la computadora, sin embargo, cabe mencionar que utiliza un protocolo serie
RS-485; por lo tanto, el computador detecta el dispositivo como puerto COM virtual, y
los para´metros de la comunicacio´n serian un Baud rate de 115200, 8 bits de datos, un bit
de parada, y sin paridad. Toda la comunicacio´n se maneja por paquetes de telegramas
en lugar de bytes individuales. Dichos telegramas son variables en taman˜o en funcio´n del
tipo solicitud y la respuesta.
Formato de telegrama:
• STX (Start Text)
• Byte de comando
• RX (Direccio´n del receptor)
• TX (Direccio´n del Transmisor)
• Nu´mero de para´metros en bytes
• Para´metros (opcional)
• Suma de verificacio´n
• Suma de pesos de verificacio´n
Siendo as´ı, cada telegrama contiene dos direcciones el del transmisor y el receptor, depen-
diendo de la direccio´n en que se de la comunicacio´n los valores cambiaran entre si. Pero
se debe considerar que el Maestro tiene que tener la direccio´n 255 mientras que los dis-
positivos pueden tener direcciones entre 1 y 249. Mientras que los comandos permitidos
se muestran en la siguiente tabla
Comando Co´digo funcio´n Valor ASCII
SCMD ACK 0×06 0×06
SCMD NACK 0×15 0×15
SCMD Hello 0×40 ’@’
SCMD ReadRaw 0×41 ’A’
SCMD ReadStatus 0×42 ’B’
SCMD ReadStatusShort 0×43 ’C’
SCMD ReadConfig 0×44 ’D’
SCMD WriteFullStroke 0×45 ’E’
SCMD WriteConfig 0×46 ’F’
SCMD ReadConfigHalfBlock 0×48 ’H’
SCMD WriteConfigHalfBlock 0×49 ’I’
SCMD RestartDevice 0×4B ’K’
SCMD GotoSpecialMode 0×5a ’Z’
Tabla 4.1: Comandos permitidos por dispositivo de celda de carga
Ahora bien como el dispositivo ya se encuentra configurado, y para evitar la susceptibi-
lidad a que sea dan˜ado por una mala configuracio´n debido a una erro´nea operacio´n del
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operario. U´nicamente es suficiente el uso de la funcio´n ReadRaw cuyo co´digo de funcio´n
es 0×41 y la secuencia de bytes para esta instruccio´n se muestra a continuacio´n.
Comando
Direccio´n Direccio´n Nu´mero de
Para´metros
RX TX para´metros
Solicitud lectura inmediata 1 255 0
Respuesta lectura inmediata 255 1 9 ver tabla 4.3
Tabla 4.2: Estructura de la funcio´n lectura fila
En la tabla anterior 4.2 se puede observar que para la funcio´n de lectura inmediata el
dispositivo devuelve 9 para´metros o bytes correspondiente a los valores de las mediciones
realizadas, los mismos se explican a continuacio´n y la relacio´n tienen cada uno de los
para´metros con los canales de medicio´n del hardware mediante la siguiente tabla 4.3.
Valor de retorno para funcio´n de Lectura inmediata
Offset Valor Comentario
0 Inmediato 0 byte alto
Valor de medicio´n del canal 0
Rango:
1 Inmediato 0 byte bajo
Dispositivo 12 bits: ±16383 (0×3FFF)
Dispositivo 16 bits: ±32767 (0×7FFF)
2 Inmediato 1 byte alto
Valor de medicio´n del canal 1
Rango:
3 Inmediato 1 byte bajo
Dispositivo 12 bits: ±16383 (0×3FFF)
Dispositivo 16 bits: ±32767 (0×7FFF)
4 Calibrado 0 byte alto Valor calibrado del canal 0
5 Calibrado 0 byte bajo rango es ±32767 (0×7FFF)
6 Calibrado 1 byte alto Valor calibrado del canal 1
7 Calibrado 1 byte bajo rango es ±32767 (0×7FFF)
8 Bandera de estructura completa 1 si estructura esta completa, si no 0
Tabla 4.3: Significado de los para´metros de respuesta a la funcio´n lectura inmediata
El valor calibrado y de medicio´n de los canales se manejan en el formato de 16 bits con
signo, ya que la celda de carga es capaz de medir tanto contraccio´n como expansio´n. Y es
importante marcar que el hardware acondicionador de sen˜al se presenta en dos versiones
una de dos canales y el otro de un canal simple, siendo este u´ltimo el hardware que se
adquirio´ para el desarrollo del banco de pruebas de ma´quinas ele´ctricas. Por lo tanto el
valores de la medicio´n obtenida mediante la respuesta de la funcio´n lectura inmediata
sera´ el mismo en el canal 0 como en el canal 1.
Una vez conocida toda la informacio´n pertinente a la celda de carga y a su hardware se
procedio´ al disen˜o del software en LabVIEW donde se obtuvo como resultado el siguiente
co´digo fuente, necesario para la adquisicio´n y procesamiento de sen˜al correspondiente a
la fuerza ejercida en la celda de carga.
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Figura 4.10: Programacio´n en LabView para medicio´n de momento de torsio´n
En la imagen anterior se puede observar los para´metros de la configuracio´n inicial del
dispositivo, como el Baud Rate, bits de datos y la paridad. Ahora bien, en el bloque
de escritura ”WR” se tiene como dato de entrada el co´digo para la solicitud de lectura
inmediata el cual es ”02 41 01 FF 00 41 06”, donde
• 02: STX (Start Text)
• 41: Co´digo operacio´n (Lectura inmediata)
• 01: RX (Esclavo)
• FF: TX (Maestro)
• 00: Nu´mero de para´metros
• 41: Suma de verificacio´n
• 06: Suma de pesos de verificacio´n
Posteriormente a la solicitud de lectura inmediata se espera por la respuesta del dispositivo
esclavo donde por ejemplo para una lectura del dispositivo sin estar la celda de carga
conectada (a lazo abierto) se obtiene la siguiente respuesta ”02 41 FF 01 09 FF FF FF
FF 7F FF 7F FF 00 42 7E”
• 02: STX (Start Text)
• 41: Co´digo operacio´n (Lectura inmediata)
• FF: RX (Maestro)
• 01: TX (Esclavo)
• 09: Nu´mero de para´metros
• FF FF: Valor de medicio´n del canal 0
• FF FF: Valor de medicio´n del canal 1
• 7F FF: Valor calibrado del canal 0
• 7F FF: Valor de calibrado del canal 1
• 42: Suma de verificacio´n
• 7E: Suma de pesos de verificacio´n
Rescatando del ejemplo anterior podemos ver que los valores del canal 0 y el canal 1
son iguales, por lo cual basta tomar uno de los valores calibrados que corresponden a
la medicio´n actual de celda de carga. Sin embargo, la celda de carga es muy sensible a
variaciones, al punto tal que es capaz de medir variaciones de inclusive 0.0229 Kgf, de
manera tal que el mismo viento es capaz de introducir ruido a la medicio´n. Para mantener
el orden del co´digo fuente, garantizar que el valor recibido es el solicitado, filtrar la sen˜al y
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realizar las conversiones nume´ricas se crea el subVI #4 el cual se muestra a continuacio´n
Figura 4.11: Co´digo fuente de subVI 4 en celda de carga
La primera seccio´n del co´digo es utilizada para garantizar que el co´digo de respuesta sea
el esperado, y LabVIEW con la funcio´n utilizada al verificar que el inicio dato es igual a
los caracteres de entrada, elimina los caracteres de comparacio´n a la salida del bloque y
existe una segunda verificacio´n para garantizar que el nu´mero de caracteres sea igual a
16, que es el nu´mero de bytes esperados. Posteriormente se hace un desplazamiento en
la trama de datos para adquirir u´nicamente el valor calibrado del canal cero, se hace el
filtrado si la funcio´n estuviese activada, se establece el valor de cero en el momento que
se selecciona la funcio´n. Por u´ltimo en este subVI se hace la conversio´n de unidades para
la medicio´n de masa directamente en la celda de carga.
No obstante, para poder obtener el valor de medicio´n real que entrega el dispositivo se
debe conocer la relacio´n entre dicho valor nume´rico adimencional y la magnitud f´ısica de
fuerza, en e´ste caso en unidades de Newton. Para ello el fabricante env´ıa una certificacio´n
de calibracio´n de la celda de carga, donde dice la relacio´n entre el valor nume´rico entregado
y el valor de medida real.
1.5 mV/V = 10000 ADU
1.5 mV/V = 2302.93028 N
1 ADU = 0.230293028 N
1 ADU = 0.051771931 lbf
1 ADU = 0.022923997 Kgf
Tabla 4.4: Valores para calibracio´n en celda de carga y relaciones para unidades de
medida
Como filtrado de la sen˜al se utiliza un filtro media de orden N, cuyo orden se puede
modificar en tiempo real. Adema´s de varias funcionalidades como un indicador de valor
ma´ximo y mı´nimo del momento de torsio´n, as´ı como la seccio´n donde se puede ver el
valor medido directamente en la celda de carga en unidades de Kg, lb, N y ADU. Para
poder establecer un valor cero en la medicio´n se tiene un boto´n en la interfaz que realiza
esta funcio´n tomando el valor actual como referencia de la medicio´n, a continuacio´n se
muestra la interfaz gra´fica creada para la seccio´n del momento de torsio´n.
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Figura 4.12: Interfaz gra´fica para Momento de torsio´n
4.3 Velocidad de rotacio´n
Para poder determinar la potencia de salida en ma´quinas ele´ctricas rotativas es necesario
conocer la velocidad de giro de dichas ma´quinas, en revoluciones por segundo, segu´n la
ecuacio´n 2.7 del marco teo´rico. Para ello, acoplado al eje del freno en el extremo opuesto
donde se acopla el motor, existe un circunferencia dentada con un nu´mero de 60 dientes
y a una distancia entre 0.5− 1mm se coloca un sensor de Hall de la marca Ono Sokki el
cual se ilustra a continuacio´n, as´ı como su montaje.
Figura 4.13: Sensor de Hall y su montaje para medicio´n de velocidad
Para e´ste caso pra´ctico la informacio´n de importancia de la sen˜al obtenida es la frecuencia
de la misma, la cual varia en funcio´n de la velocidad, al igual que su amplitud cuyo valor
ma´ximo nos registra 29 Vp al girar el eje a una velocidad de 3500 RPM, siendo la ma´xima
velocidad que llegara´ alcanzar el sistema para una motor de dos polos y a medida que
aumente el nu´mero de pares de polos esta velocidad disminuira´.
Por consiguiente al necesitar el valor de la velocidad de rotacio´n, se implemento´ un hard-
ware basado en un PIC 18F4550, por la disponibilidad y la experiencia de trabajo con
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el mismo. El cual atendera´ una interrupcio´n externa con cada flanco positivo producto
de la sen˜al del sensor Hall. Sin embargo, la forma de onda generada es senoidal con una
amplitud ma´xima de 29 Vp, por lo cual es necesario un acondicionamiento previo de la
sen˜al, ya que se debe tomar en cuenta que el PIC trabaja a una tensio´n de alimentacio´n
de 5 V, y adema´s necesita de una sen˜al cuadrada para poder detectar las interrupciones,
por lo tanto, se disen˜o un circuito para obtener la caracter´ıstica de frecuencia de la sen˜al
del sensor de Hall, teniendo como resultado una sen˜al cuadrada con amplitud de 0 a 5
Voltios.
Primeramente se utilizo´ un divisor de tensio´n para tener la sen˜al a 5 V, seguido de un
comparador de tensio´n con Schmitt trigger utilizando un amplificador operacional LM741
y por u´ltimo un inversor lo´gico 74LS04 para garantizar la salida de 0 y 5 V, y el circuito
esquema´tico que realiza las funciones anteriores se muestra a continuacio´n.
Figura 4.14: Circuito acondicionador para sen˜al del sensor de Hall
Es importante tambie´n mencionar el uso de las resistencias R4 y R5 a la salida del
amplificador operacional, mostradas en la figura anterior, ya que durante la etapa de
pruebas se ten´ıa una salida del amplificador de 4.75 V para el nivel alto y 1 V para
el nivel bajo. Por lo cual el inversor detectaba la sen˜al u´nicamente como un 1 lo´gico,
obteniendo a la salida el valor de 0 V. Se utilizo´ la caracter´ıstica de offset null del 741,
pero los resultado no fueron los esperados. Por lo cual se decidio´ utilizar un divisor de
tensio´n a la salida del amplificador, logrando tensiones de 2.3 V para el nivel alto y 0.5
V para el nivel bajo, cuyos valores son detectados perfectamente por el 74LS04 como un
1 y un 0 lo´gico, obteniendo a la salida los valores deseados, necesarios para activar la
interrupcio´n externa del PIC.
El PIC18F4550 permite la conexio´n directamente al puerto USB de la computadora per-
mitiendo la comunicacio´n con la misma, pero para ello se necesita utilizar un cristal de
cuarso para generar la sen˜al de reloj necesaria para la operacio´n del puerto USB del PIC,
tambie´n como parte del disen˜o se dejan previstos dos rele´s para el control de perife´ricos,
as´ı como dos DIO/AI configurables por software. Siendo as´ı, se desarrollo un circuito
impreso utilizando el software EAGLE y el resultado se muestra a continuacio´n
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Figura 4.15: Circuito esquema´tico para medicio´n de velocidad
Figura 4.16: Circuito impreso para medicio´n de velocidad
Una vez terminada la seccio´n correspondiente al hardware, se procedio´ al desarrollo del
software. Para e´ste proyecto y la programacio´n del PIC se trabajo con el software PIC C
Compiler 4.1 (CCS C Compiler).
Es importante durante el desarrollo del software la adecuada configuracio´n de los fuses,
para garantizar entre otras cosas la configuracio´n del reloj para la comunicacio´n USB,
la cual internamente necesita un reloj de 48 MHz. Tambie´n se deben de incluir las
librer´ıas correspondientes a la comunicacio´n USB usb cdc.h ya que se utiliza la clase CDC
(Comunicaction device class), donde los tipos de transferencias soportadas son del tipo
interrupcio´n y Bulk. Utiliza tambie´n driver esta´ndar incluidos ya en el sistema operativo,
segu´n el sistema operativo utilizado precisara´ o no de la instalacio´n del archivo .INF el
cual se puede descargar directamente de la pa´gina de Microchip, por ello es indispensable
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verificar el valor de los descriptores en las librer´ıas que nos proporciona CCS. Para la
comunicacio´n USB utilizando la clase CDC existe un archivo el usb desc cdc.h donde se
guarda la informacio´n perteneciente a los descriptores del dispositivo, ese archivo podemos
editarlo y con ello modificar los descriptores perteneciente al VID, PID, consumo del
dispositivo y versio´n del firware. Los valores que se deben de ingresar se muestran a
continuacio´n
Figura 4.17: Descriptores de Hardware para PIC
Ahora bien, el PIC se encarga de incrementar un contador interno en 1 cada vez que recibe
una interrupcio´n externa, de manera tal que en intervalos de tiempos definidos se realiza
una solicitud por software del valor del contador y posteriormente al envio´ del valor del
contador el mismo es reiniciado hasta la pro´xima solicitud de lectura.
4.4 Control de tensio´n de la bobina del freno
Para el control del frenado del sistema se necesita variar la tensio´n de alimentacio´n de
la bobina del freno electrodina´mico que permite una tensio´n ma´xima de 90 VDC, y una
corriente de 10 A. Por ello se realizo´ la compra de la tarjeta OC2-100 la cual se menciono´
en el marco´ teo´rico. Dicha tarjeta esta´ disen˜ada para el control de velocidad de motores
de corriente directa la cual entrega 100 VDC de campo y los necesitados 0-90 VDC de
armadura utilizados para el proyecto. El control de la tensio´n de salida se hace en forma
manual, mediante un potencio´metro que viene incluido junto con la tarjeta permitiendo
variar una tensio´n de 0-6 VDC en una patilla de control cuya relacio´n es lineal a la tensio´n
de salida. La tarjeta OC2-100 se alimenta con una fuente de 115 VAC + 10%, una fase
y 50/60 Hz + 5%, y para rectificar la sen˜al de salida utilizan SCRs (Silicon Controlled
Rectifier). A continuacio´n se presenta el diagrama de conexio´n para la entrada y salidas
de la tarjeta.
4 Implementacio´n del banco de pruebas ma´quinas ele´ctricas 45
Figura 4.18: Diagrama de conexio´n en tarjeta OC2-100
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Cap´ıtulo 5
Resultados y ana´lisis
5.1 Para´metros de referencia para mediciones
Para tener una referencia respecto a los valores de medicio´n obtenidos mediante el sistema
de pruebas, se designo´ para dichas pruebas un motor de eficiencia esta´ndar de la marca
WEG, 12.5 HP, 220/440V a 60 Hz y dos polos, el cual fue rebobinado por la empresa
RENAME y era el que se encontraba a plena disponibilidad para realizar las pruebas
necesarias, por lo tanto es de esperar que los datos obtenidos tengan mı´nimas variaciones
respecto a los datos del fabricante, o los debidos a variantes en el proceso de reconstruc-
cio´n. Siendo as´ı y mediante la siguiente tabla se resumen los datos te´cnicos de dicho
motor los cuales fueron tomados de los manuales del fabricante [20].
Caracter´ıstica Valor Caracter´ıstica Valor
Cascasa 132M Clase aislamiento F
Potencia 12.5 HP Tiempo de rotor bloqueado 7 s (caliente)
Frecuencia 60 Hz Factor de Servicio 1.15
# Polos 2 Temperatura Ambiente −20◦C– + 40◦C
Rotacio´n nominal 3520 Altitud 1000 m
Deslizamiento 2.22 % Proteccio´n IPW55
Voltaje nominal 220/440 V Masa aproximada 69 kg
Corriente nominal 31.2/15.6 A Momento de inercia 0.02518 kgm2
Corriente de arranque 237/119 A Nivel de ruido 72 dB(A)
Ip / In 7.6
Eficiencia (%)
50 % 87.5
Corriente en vac´ıo 12.0/6.00 A 75% 88.0
Par nominal 25 Nm 100% 88.0
Par de arranque 230 %
Factor de potencia (%)
50 % 0.76
Par ma´xima 290 % 75% 0.85
Elevacio´n de temperatura 80 K 100% 0.88
Tabla 5.1: Caracter´ısticas ele´ctricas de motor WEG 12.5 HP de eficiencia esta´ndar
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5.2.1 Para´metros en momento de arranque
En el caso de la conexio´n f´ısica el motor e´sta se realizo´ a 220 V por capacidad de la red de
alimentacio´n, y a la vez se debe de hacer un arranque suave con autotransformador con
una conexio´n en V para disminuir la elevada corriente de arranque logrando arrancar el
motor a un 45% de la potencia total obteniendo los siguientes datos mediante la interfaz
gra´fica de LabVIEW.
Figura 5.1: Para´metros de entrada para un arranque al 45% de potencia total
Y para una mejor apreciacio´n de los datos de la figura anterior, se resumen los valores de
mayor relevancia para obtener la eficiencia del sistema, mediante la siguiente tabla
Para´metro Valor
Tensio´n A-B 103.0 V
Tensio´n B-C 101.4 V
Tensio´n C-A 102.5 V
Corriente I1 100.96 A
Corriente I2 97.76 A
Corriente I3 104.62 A
Factor de potencia del sistema -0.388
Potencia aparente total 24.5 KVA
Potencia reactiva total -15.04 Kvar
Potencia real total -9.52 KW
Tabla 5.2: Resumen de para´metros de entrada para un arranque al 45% de potencia
total
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Es importante resaltar que el signo negativo de la potencia se debe a la convencio´n relativa
para cargas, la cual nos dice y segu´n Duncan [7], que si P (Q) es negativa, entonces se
esta´ entregando potencia real (reactiva) positiva.
Ahora bien, de la tabla anterior se puede obtener que la tensio´n de l´ınea con que se arranca
el motor es en promedio de 100 V, y teniendo la potencia total un valor en tensio´n de l´ınea
de 220 V podemos obtener que el sistema se arranca con un 45.45% del ma´ximo. Ahora
bien, si tenemos una corriente de l´ınea con un valor 100 A a un 45.45%, este valor a un
100% de potencia al arranque tendr´ıamos un valor de 220 A en la l´ınea, lo cual provoca
el disparo de los breakers de proteccio´n que tienen un valor de 100 A.
5.2.2 Caracter´ısticas en vac´ıo
Una vez que el motor ha vencido la inercia del arranque se pasa el mismo a un 100%
de potencia, con el fin de obtener mediciones lo ma´s precisas posibles con referencia a
los datos del fabricante, realizando las mediciones bajo las mismas caracter´ısticas que se
dictan en la tabla 5.1. Por lo tanto, a continuacio´n se muestran las caracter´ısticas en
vac´ıo del motor con un 100% de potencia de alimentacio´n.
Figura 5.2: Para´metros de entrada del motor en vac´ıo
De la igual manera que en la seccio´n anterior se resumen los valores de mayor relevancia
en la siguiente tabla
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Para´metro Valor
Tensio´n A-B 217.2 V
Tensio´n B-C 219.8 V
Tensio´n C-A 218.6 V
Corriente I1 7.88 A
Corriente I2 8.14 A
Corriente I3 9.46 A
Factor de potencia del sistema -0.460
Potencia aparente total 3.22 KW
Potencia reactiva total -2.86 KW
Potencia real total -1.48 KW
Tabla 5.3: Resumen de para´metros de entrada del motor en vac´ıo
5.2.3 Para´metros de funcionamiento a plena carga
Una vez que el motor se encuentra funcionando a un 100% de potencia, con ayuda de
la fuente de corriente directa se suministro´ energ´ıa a la bobina del freno electrodina´mico
para lograr llevar el motor a carga nominal, logrando un ajuste en forma manual hasta
alcanzar una corriente de linea en el motor de 31.2 A o lo ma´s aproximadamente a e´ste,
cuyo valor de corriente nominal es el que dicta el fabricante mediante la tabla 5.1. Y
para lograr cargar el motor mediante el freno electrodina´mico y obtener los datos que a
continuacio´n se presentan, la tensio´n de suministro de la bobina fue de 4.2 VDC, suficiente
para obtener los siguientes resultados.
Figura 5.3: Para´metros de entrada del motor a carga nominal
En la tabla que se muestra a continuacio´n se resumen los datos que se muestran en la
figura anterior, as´ı como los datos de tensio´n y corriente medidos con la ayuda de un
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mult´ımetro para tener un para´metro de comparacio´n respecto a la exactitud con que son
medidos los datos con la ayuda del sistema Acuvim-DL
Para´metro Valor Acuvim Valor Mult´ımetro % error
Tensio´n A-B 213.3 V 212.9 0.19
Tensio´n B-C 215.8 V 215.5 0.14
Tensio´n C-A 214.4 V 214.0 0.19
Corriente I1 30.18 A 29.8 1.2
Corriente I2 29.1 A 28.8 1.0
Corriente I3 33.08 A 32.8 0.8
Factor de potencia del sistema -0.921 —
Potencia aparente total 11.44 KW —
Potencia reactiva total -4.38 KW —
Potencia real total -10.54 KW —
Tabla 5.4: Resumen de para´metros de entrada del motor a carga nominal
5.3 Momento de torsio´n del sistema
En esta seccio´n se explica el proceso realizado para lograr adquirir el momento de torsio´n,
especialmente cuando el sistema se encuentra a plena carga, no obstante se puede obtener
el momento de torsio´n para diferentes valores de carga. En el caso pra´ctico se tomo´ el
momento de torsio´n nominal cuando el motor tiene una corriente de l´ınea nominal para
un valor de 31.2 A, siendo el e´ste el valor que dicta el fabricante. A bien, como se explico´
en el cap´ıtulo 2 del marco teo´rico, el momento de torsio´n se obtiene al multiplicar el valor
de la fuerza ejercida sobre la celda de carga por el radio de palanca respecto al eje de
rotacio´n.
Sin embargo, obtener un valor confiable en la medicio´n tuvo muchas dificultades debido el
ruido meca´nico presente en el sistema, debido a un leve desalineamiento del eje del motor
con el eje del freno. Y al estar girando el motor a 3520 RPM las vibraciones producidas
eran preocupantes, las cuales pod´ıan dan˜ar el equipo. Entre las causas del desalineamiento
se puede mencionar al tipo de acople r´ıgido entre ambos equipos, la dificultad de ajuste
que presenta la mesa de montaje donde se fija el motor a prueba y lo que mayor problemas
dio fue una de las secciones del acople meca´nico el cual presentaba un fuerte desbalance,
lo cual se corrigio´ sometiendo la pieza a una rectificacio´n en el torno de precisio´n.
Otra caracter´ıstica de importancia a resaltar es la alta sensibilidad de la celda de carga,
la cual inclusive al estar el computador conectado a la fuente de alimentacio´n externa, se
le introduce ruido producto de la sen˜al de 60 Hz de la linea ele´ctrica y cuando equipos
conectados a la misma red son accionados se presentan grandes fluctuaciones en el valor
de los datos obtenidos. Por lo cual, al momento de realizar las mediciones se ten´ıa la
bater´ıa del computador cargada a un 100%, evitando de e´sta manera las fluctuaciones
provenientes de la red ele´ctrica respecto a la celda de carga.
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Aunque, al estar el sistema en estado completamente esta´tico y el computador con su fuen-
te de energ´ıa propia, en la celda de carga se obtienen variaciones de hasta 0.4 Nm. Ahora
bien, una vez que se corrigio´ en gran medida el problema de las vibraciones meca´nicas se
realizaron las mediciones del momento de torsio´n primeramente sin carga en el freno, a un
45.45% y posteriormente al 100% de la potencia ele´ctrica, dichos resultados se graficaron
en una misma referencia y se muestran en la siguiente figura.
Figura 5.4: Momento de torsio´n en vac´ıo a 45.45% y un 100% de potencia
La figura anterior se obtiene con una frecuencia de muestreo de la sen˜al de 100 ms al igual
que las dema´s gra´ficas del momento de torsio´n que en esta tesis se presentan. Siendo as´ı,
se puede observar la forma de onda sinusoidal que se obtiene en la primera parte con una
frecuencia mayor a la de la segunda mitad, siendo la primera parte correspondiente a los
datos obtenidos para una potencia del 45.45% y la segunda parte para una potencia de
100%. Sin embargo, el objetivo de mostrar este resultado parcial es el porque se usa para
la obtencio´n del resultado final la media de N valores, ya que despue´s de muchas pruebas
realizadas se concluye que las oscilaciones se dan alrededor del valor de medida real. Por
lo tanto, para representar lo antes dicho se presentan las siguientes dos figuras [5.5,5.7], la
primera representa el cambio desde el estado en vac´ıo hasta la carga nominal mostrando
los valores inmediatos de medicio´n (sin media de los datos) y la segunda muestra los datos
obtenidos a carga nominal, en la primera parte tomando las mediciones inmediatas de los
valores, y seguidamente tomando la media de 200 datos a como se muestra en la interfaz
de la figura 5.7.
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Figura 5.5: Momento de torsio´n nominal inmediato
Figura 5.6: Momento de torsio´n nominal tomando media de los datos
Ahora bien, de la figura anterior se puede obtener el valor nominal del momento de torsio´n
en ese instante de tiempo cuyo valor es de 23.534 Nm. Sin embargo, en la medicio´n se
presenta una variacio´n alrededor de 1 Nm es decir entre 22.5 y 23.5 Nm, mientras que
el signo menos lo que nos indica es la direccio´n en que se da la fuerza sobre la celda
de carga, que en este caso al tener un valor negativo significa que la celda de carga se
estaba comprimiendo cuando se hizo la medicio´n. Y es de esperar que e´sta variacio´n en
el momento de torsio´n implique un rango de variacio´n en la medicio´n de eficiencia a como
se mostrara ma´s adelante.
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Para esta seccio´n se tiene que explicar que surgieron algunos inconvenientes que impidieron
concluir con la medicio´n de esta variable. A pesar de que se desarrollo un hardware
utilizando un microcontrolador PIC18F4550, para determinar la frecuencia de la sen˜al
generada por el sensor de Hall. A dicho sensor no se le hab´ıan podido realizar pruebas de
funcionamiento, ya que se requer´ıa que el eje del freno girara a velocidad nominal para
poder obtener las caracter´ısticas de amplitud y frecuencia de la sen˜al generada, para su
debido acondicionamiento y lo ma´s importante el procesamiento de frecuencia generada.
Dicho sensor forma parte del sistema original, el cual estuvo sometido a las inclemencias
del clima, como previamente se sen˜alo´ en la seccio´n de antecedentes 3. Una vez que se
conecto´ el sensor al hardware creado, las mediciones de velocidad obtenidas eran de 3
veces o ma´s los valores esperados, ya que la rueda dentada presenta 60 P/R (Pulsos por
revolucio´n), y el motor al girar a 3600 RPM a la salida del sensor se deber´ıa de obtener
segu´n el fabricante Ono Sokki [18], un sen˜al en frecuencia de 3600 Hz o aproximado en
funcio´n de la velocidad.
Sin embargo, al obtener datos fuera del rango esperado, se midio´ la sen˜al generada a
velocidad nominal con la ayuda de un osciloscopio. Una vez obtenida la sen˜al se corroboro
que la sen˜al estaba mal, al tener a la salida un frecuencia de aproximadamente 10.5 KHz
donde deber´ıa de tener una sen˜al de 3520 Hz, para un error del 198%. Por lo tanto,
se concluyo´ que el sensor se encuentra dan˜ado, y procede a la cotizacio´n de uno nuevo
mediante el mismo fabricante del primero. No obstante, el nuevo equipo no llegara´ a
tiempo para la defensa ante el tribunal evaluador. Y se debe considerar que es un asunto
que se sale del control tanto de mi persona como del personal de la empresa.
Ahora bien, a continuacio´n se presenta la interfaz gra´fica que se disen˜o´ para la adquisicio´n
de la variable velocidad
Figura 5.7: Interfaz gra´fica para medicio´n de velocidad
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Por consiguiente, para lograr realizar la medicio´n de eficiencia del sistema a prueba, en
la interfaz gra´fica mostrada anteriormente se creo´ una funcio´n donde se puede ingresar el
valor de velocidad manualmente, cuyo dato es medido con un taco´metro digital portable.
Logrando de e´sta manera realizar la medicio´n de eficiencia del sistema aunque no se haya
logrado concluir con el objetivo de la adquisicio´n de la variable velocidad.
5.5 Medicio´n de eficiencia
E´ste para´metro es el resultado de operar las siguientes variables, potencia de entrada, mo-
mento de torsio´n y velocidad de giro, mediante la ecuacio´n 2.1, mientras que en LabVIEW
la operacio´n se realizo´ de la siguiente manera.
Figura 5.8: Co´digo LabVIEW para obtener valor de eficiencia
Y para mostrar el resultado obtenido se disen˜o la siguiente interfaz gra´fica donde se
muestran los valores inmediatos obtenidos de las variables anteriores, as´ı como una gra´fica
donde se muestran las tres variable en una misma escala adimensional, con el fin de
presentar la variacio´n entre ellas, en sus respectivas magnitudes.
Figura 5.9: Eficiencia medida para motor WEG 12.5 HP
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De igual manera se presenta una segunda gra´fica que representa la variacio´n de la eficiencia
en el tiempo. Sin embargo, la magnitud mostrada correspondiente a un 88.66% fue
capturada en un momento espec´ıfico mientras el motor a prueba se encontraba a plena
carga, pero a la vez se puede observar en el transcurso del tiempo que el valor de eficiencia
presenta variaciones en un rango entre 85% y un 89% debido a la variacio´n de 1 Nm en
el momento de torsio´n.
Ahora bien, una vez que se explicaron los datos experimentales anteriores, se pueden
comparar todos estos con los datos del fabricante [20], mediante la siguiente tabla, to-
mando en cuenta que las lineas de alimentacio´n ele´ctrica que provee la JASEC al estar
desbalanceadas, introducen variantes a las condiciones en las cuales el fabricante tomo´
sus resultados. Por ello es que en la tabla se presentan datos medios para los valores de
tensio´n y corriente.
Para´metro Teo´rico Experimental % error
Cascasa 132M –
Potencia 12.5 HP 14.12 HP 12.96
Frecuencia 60 Hz –
# Polos 2 –
Rotacio´n nominal 3520 3514 0.2
Deslizamiento 2.22 % 2.45 % 10.36
Voltaje nominal 220 V 214.5 V 2.5
Corriente nominal 31.2 A 30,79 A 1.31
Corriente de arranque 237 A 220 A 7.17
Ip / In 7.6 7.14 6.05
Par nominal 25 Nm 24.5 Nm - 25.534 Nm 2 - 2.13
Par de arranque 230 % – –
Par ma´xima 290 – –
Factor de potencia (100%) 0.88 0.921 4.7
Eficiencia (100%) 88.0 % 85 % - 89 % 1.1 - 3.4
Tabla 5.5: Comparacio´n de resultados contra datos del fabricante
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5.6 Ana´lisis econo´mico
En la presente seccio´n se pretende dar a conocer los costos del proyecto en materiales,
equipo, mano de obra y el periodo de recuperacio´n de acuerdo a las expectativas de la
empresa, con una TIR (Tasa Interna de Retorno) del 10 %
Para ello en la siguiente tabla se presentan en detalle los costos durante el desarrollo del
proyecto.
Detalle Costo ($)
Compra de mo´dulo Valor 364
Acuvim-DL Trans + I.N. 109
Compra de celda carga Valor 1110
y accesorio Trans + I.N. 333
Tarjeta regulacio´n Valor 312
tensio´n OC2-100 Trans + I.N. 95
Materia para mesa de ajuste 500
Horas meca´nico de precisio´n 150
Horas soldador 100
Contactor + botoneras 150
Transformadores de corriente 53







Tabla 5.6: Detalles del costo de proyecto
La expectativa del vida del sistema es de 10 an˜os y para gastos en mantenimiento se tiene
que invertir $ 200 cada 2 an˜os, esperando obtener ganancias anuales por un monto de $
2000 y se espera recuperar despue´s del tiempo de vida del sistema $ 600 en ese momento.
Ahora bien se debe considerar el costo del capital para el inversionista y se debe prever
la inflacio´n, tomando valores de un 20% y un 5% respectivamente.
Ahora bien, podemos calcular la TMAR (Tasa Ma´xima Atractiva de Retorno) de la
siguiente manera
TMAR = (0.15 + 0.05) + (0.15 ∗ 0.05) = 0.2075 (5.1)
Es decir nuestros ca´lculos se debe realizar considerando una tasa del 20.75%,y para el
ca´lculo del VP (Valor Presente) e´ste se obtiene mediante la siguiente ecuacio´n







r: Costo de capital
t: Periodo a evaluar
Ahora bien, a continuacio´n se presenta la siguiente tabla donde se hace analizan los datos
de acuerdo a la TIR presentada por la empresa.
An˜o Gastos ($) Ingresos ($) Valor presente ($)
0 7576 – -7576
1 0 2000 1656.31
2 200 1800 1234.52
3 0 2000 1135.97
4 200 1800 846.69
5 0 2000 779.1
6 200 1800 580.7
7 0 2000 534.34
8 200 1800 398.27
9 0 2000 366.47
10 0 2600 394.55
Valor Total 7926.93
Tabla 5.7: Ana´lisis econo´mico del proyecto
Por lo tanto, se obtiene un VPN (Valor Presente Neto) de $ 350.93, por lo se puede
decir que el proyecto es viable, y atractivo para el inversionista, siendo en e´ste caso la
empresa RENAME S.A, donde aparte del beneficio econo´mico, contar´ıa con una nueva




Ahora bien el trabajo realizado se puede considerar un e´xito, a pesar de que no se esta´n
cumpliendo a en su totalidad los objetivos planteados, ya el sistema desarrollado para
la prueba de ma´quinas ele´ctricas rotativas permite someter todo motor ele´ctrico a una
carga nominal hasta un rango de 200 HP de potencia, considerando que anteriormente
al desarrollo del proyecto no se contaba con una herramienta para realizar e´ste tipo de
operacio´n.
Y a continuacio´n se presentan puntualmente las conclusiones obtenidas basadas en nues-
tros objetivos planteados para la primera etapa del proyecto.
• Se logra realizar en forma muy exacta y precisa la medicio´n de las caracter´ısticas
de entrada de los motores como la tensio´n, corriente, potencia y factor de potencia
con un porcentaje de error menor al 1 % a como se muestra en la tabla 5.4. Y a
la vez el sistema de medicio´n es muy versa´til, ya que se pueden tomar todas las
caracter´ısticas mencionadas anteriormente, independientemente si el sistema esta
operando completamente, es decir, que aunque no se este´ realizando la medicio´n de
eficiencia se pueden medir todas los para´metros bajo una prueba ra´pida en vac´ıo
que es un caso muy comu´n durante la labor diaria en la empresa RENAME S.A.
• Mientras que la carga a la que se someten los motores a prueba, se logra mediante
el freno electrodina´mico, el cual fue sometido a un proceso de restauracio´n debido
al estado en abandono en que se encontraba, y el grado de carga al que se sometio´ el
motores a prueba se logro´ con un porcentaje de error del 12.96 % con referencia a los
datos del fabricante. Sin embargo, esto equivale a una sobre carga del motor a como
se muestra en la tabla 5.5, pero se debe a se tomo´ como referencia la corriente de
l´ınea nominal para llevar el motor a ese punto de operacio´n, mediante la regulacio´n
de la tensio´n de corriente directa que se le aplica a la bobina del freno logrando una
regulacio´n fina y en forma manual de la carga, mediante la tarjeta de regulacio´n de
tensio´n OC2-100 de polyspede, que permite una variacio´n lineal de 0-90 VDC.
• En cuanto a la medicio´n del momento de torsio´n se obtienen fluctuaciones alrededor
del valor real obteniendo con un porcentaje de error en la medicio´n entre el 2 % y
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el 2.13 %. Debido a que el hardware utilizado presenta una muy alta resolucio´n en
la medida, pero al estar trata´ndose de un sistema donde existe ruido meca´nico se
presentan variaciones alrededor de 1 Nm en las mediciones obtenidas.
• En cuanto al objetivo que se no se logro´ cumplir a tiempo fue la medicio´n de velo-
cidad, ya que el sensor de Hall con el que se contaba no se hab´ıa podido verificar su
funcionamiento debido a las caracter´ısticas de operacio´n del mismo, y en el momento
que se probo´ el resultado fue que se encontraba dan˜ado arrojando mediciones fuera
de rango, con un porcentaje de error del 198%. Sin embargo, mediante una pequen˜a
funcio´n en la aplicacio´n desarrollada se le puede ingresar un valor de velocidad en
forma manual, obtenido por medio de un taco´metro digital portable, permitiendo
de igual manera obtener el valor de la eficiencia desarrolla por la ma´quina a prueba.
• Mientras que la eficiencia al ser una medicio´n indirecta producto de las mediciones
anteriores, se ve afectada por la variacio´n de las mismas. Por lo tanto, para los
resultados obtenidos se obtiene un rango de eficiencia entre el 85% y el 89%, para un
porcentaje de error entre el 1.1 % y el 3.4 %, siendo un porcentaje de error aceptable
pero que, sin embargo se puede mejorar considerablemente. Dichas fluctuaciones en
el valor de salida es debido a las variaciones en la medicio´n del momento de torsio´n,
producto en parte de las vibraciones del sistema y la alta sensibilidad del equipo.
No obstante, los resultados finales obtenidos son positivos y avalados por el personal de la
empresa RENAME S.A, que consideran el proyecto de gran uso, y ayuda para el desarrollo
integral de la empresa.
Cap´ıtulo 7
Recomendaciones
A pesar que el sistema se encuentra en un estado completamente funcional, se deben de
hacer una serie de ajustes y mejoras para obtener mejor resultados y hacer el proceso de
medicio´n de eficiencia en el menor tiempo posible. Por lo tanto a continuacio´n se marcan
recomendaciones para mejorar el sistema en su funcio´n
• Crear un sistema de acople meca´nico que permita el ra´pido y eficiente acople del
motor a prueba, al freno electrodina´mico. ya que dar el alineamiento del motor con
el eje del freno es una tarea de mucha precisio´n y el sistema actual no permite dar
un ajuste tan fino como el que se requiere. Adema´s del tiempo que lleva realizar el
mismo es relativamente alto, tomando en cuenta que se requiere la ayuda de incluso
el meca´nico de precisio´n para crear piezas de ajuste de acuerdo al frame de cada
motor.
• Realizar el modelado del freno electrodina´mico con el objetivo de realizar un control
automa´tico en el ajuste de la carga requerida, reduciendo con ello la intervencio´n
del operario en la prueba que se realice, el cual tiene que regular en forma manual
la carga a la que se somete el motor.
• Tambie´n se debe de poner en operacio´n el sistema de enfriamiento, ya que las pruebas
que se hicieron fueron con motores de baja potencia por lo cual no fue necesaria
dicha refrigeracio´n. Sin embargo, el sistema tiene que estar completamente listo,
para el momento que se desee probar un motor de alta potencia.
• Por u´ltimo se deber´ıa crear un manual de caracter´ısticas de los motores que con
mayor frecuencia son atendidos para tener un para´metro de comparacio´n despue´s
de realizar las pruebas con el sistema desarrollado, brindando de e´sta manera un
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Ape´ndice A
Partes f´ısicas del freno
electrodina´mico en proceso de
restauracio´n
Durante el proceso de restauracio´n del freno surgieron mu´ltiples inconvenientes pero entre
ellos el de mayor dificultad a tratar fue el excesivo peso del sistema por lo que se necesito´ la
ayuda del montacargas en reiteras ocasiones, posteriormente se consiguio´ un tecle manual
de media tonelada con el que se trabajo´ e inclusive con esta capacidad del tecle apenas era
posible manipular la carga para tener una referencia del peso del sistema. A continuacio´n
se presentan las ima´genes del sistema y sus partes despue´s del proceso de limpieza y
de haber aplicado una capa de premier como base para la pintura final. La siguiente
figura muestra la base del sistema y la seccio´n donde se montan los roles que permiten
el movimiento del estator de nuestro freno, y en el fondo de la foto sobre la carreta se
muestra la camisa externa del estator.
Figura A.1: Base del sistema y circunferencia de montaje de roles de estator
La siguiente imagen muestra las dos tapas del estator, la bobina de sistema y uno de
los platos de enfriamiento, donde se puede observar en la estructura interna de la tapa
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la forma de los canales por donde fluye el agua, de manera que se recorre toda el a´rea
logrando extraer la ma´xima cantidad de energ´ıa calo´rica mediante el agua.
Figura A.2: Tapas del estator, bobina del sistema y tapas del sistema de refrigeramiento
Ahora bien, para poder apreciar las entradas y salidas del refrigerante del sistemas a
trave´s de las tapas del estator, se muestra la siguiente figura donde se encuentra una de
las secciones del estator sin la tapa del sistema de enfriamiento, donde se puede observar
claramente la entrada y salida del agua, y una pequen˜o orificio donde ir´ıa el interruptor
de temperatura ubicado en el u´ltimo canal, el cual se dirigir´ıa a la salida del refrigerante.
Figura A.3: Representacio´n de la entrada, salida y sensor de temperatura del refrigerante en
la seccio´n del estator
Y mediante la pro´ximas dos figuras se ilustra una vista lateral del sistema, con y sin la
presencia de la bobina del estator, donde se puede observar lo robusto que es el sistema
y las partes que componen internamente el mismo.
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Figura A.4: Vista lateral del estator con bobina
Figura A.5: Vista lateral del estator sin bobina
Para ilustrar debidamente la separacio´n que existe entre el rotor, las tapas de enfriamiento
y el aro de cobre se presenta la siguiente figura, y las dimensiones de estas secciones se
pueden apreciar en el anexo B.
Figura A.6: Representacio´n de la separacio´n entre rotor, tapas de enfriamiento y aro de cobre
Y para concluir e´sta seccio´n se presentan tres ima´genes donde se muestra parte de las
etapas en el proceso de armado y ajuste del sistema, ya que antes de montar la segunda
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seccio´n del estator, el rotor tiene que estar con un ajuste aproximado, ya que la primera
seccio´n que se debe montar es la de ajuste, y si la misma no tiene el debido ajuste previo
la segunda seccio´n no se puede acoplar a la camisa del estator.
Figura A.7: Primer etapa de proceso de ajuste del sistema
Figura A.8: Montaje de la segunda seccio´n del estator
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Figura A.9: Estator listo para ajuste de rotor y montaje de roles en base
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Ape´ndice B
Partes meca´nicas y dimensiones
internas del freno electrodina´mico
En esta seccio´n se da a conocer las dimensiones internas de las partes esta´ticas y mo´viles
que constituyen el sistema, para que en un eventual mantenimiento o correccio´n se temen
en cuanta las dimensiones de dichas partes y el preciso ajuste que estas requieren, ya que
las distancias entre partes esta´ticas y mo´viles es de a penas mm. Por lo tanto, se comienza
mostrando las partes externas del freno electrodina´mico necesarias para la medicio´n del
momento de torsio´n y a la vez el sentido de giro del estator en funcio´n del giro del rotor
cuando se aplique una determinada carga al sistema.
Figura B.1: Sistema de brazos de palanca necesarios para medicio´n de momento de torsio´n
Y seguidamente se presentan a escala las partes internas que constituyen el freno, prime-
ramente en forma general a la vista superior y la vista lateral del freno electrodina´mico,
dichos dibujos fueron desarrollado en AutoCAD con el inconveniente que cuando se pasa
el dibujo a un formato de imagen se pierde la relacio´n de escalas, por ello es que ma´s
adelante se presentan otras dos figuras con las cotas importantes del sistema y las mismas
se presentan en mil´ımetros.
71
72
Figura B.2: Vistas generales a escala del freno electrodina´mico
Para poder apreciar las dimensiones y el grado de ajuste que se debe de realizar en
un sistema tan robusto como el freno electrodina´mico en el que se esta trabajando se
presentan las dos siguientes figuras donde se resaltan las dimensiones que se consideran
de mayor intere´s para el lector.
En esta primera figura se debe resaltar las dimensiones del a´rea efectiva de los dientes
del rotor que se someten al campo magne´tico generado por la bobina del estator, dicha
dimensio´n es de 88mm×24mm, y con una separacio´n de tan solo 4mm entre el diente y
aro de cobre que resguarda el rotor. Y quizas la medida ma´s importante es el radio del
eje de rotacio´n al punto donde se realiza la medicio´n de fuerza para obtener el momento
de torsio´n, con una distancia de 480mm.
Figura B.3: Dimensiones de partes meca´nicas mediante un corte lateral
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Y para la siguiente figura se puede sen˜alar el espesor del diente del rotor con una magnitud
de 24mm×22mm, y tambie´n cuando se hace referencia al ajuste fino que se debe realizar
se debe a la separacio´n de 1mm que queda´ entre el rotor y las tapas de enfriamiento
del sistema. Y esta separacio´n debe ser lo ma´s pequen˜a posible para lograr el efecto de
frenado, de manera que los campos magne´ticos generados al estar tan cerca uno de otro
produzcan la fuerza de repulsio´n necesaria para frenar el rotor del sistema.
Figura B.4: Dimensiones de partes meca´nicas mediante un corte superior
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